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참고:
- 1295 BI는 과산화수소 멸균 사이클 후 
   1시간 이내에 활성화 및 배양을 시작해야 
   한다.
- 1295 BI의 배양액 앰플을 깰 때는 장갑을 
   착용하기를 권장한다.  
- 1491, 1492V BI는 멸균 후 배양액 앰플을 
   깨기 전에 약 10분 가량 실온에서 두어 
   열을 식힌다. 

과산화수소(VH2O2) 멸균 용 BI의 준비와 사용

BI PCD 준비
과산화수소용 필파우치 안에 BI와 
화학적 인디케이터를 넣은 후 밀봉한다.

2확인
파우치에서 BI를 꺼낸다. BI가 남아있는 
경우 파우치를 다시 밀봉해 놓는다. 
멸균 전 배양액이 깨지지 않았는지 
여부와 뚜껑의 화학적 인디케이터가 
파란색인지 확인한다.

1 멸균 진행
멸균이 가장 취약한 위치에 BI PCD를 
넣는다. 파우치의 Tyvek 방향
(하얀색 면)이 위를 향하도록 배치한다. 
멸균기 제조사의 안내에 따라 멸균 
과정을 진행한다. 

3 멸균 후 확인
멸균 사이클 완료 후, BI PCD를 멸균기
에서 꺼낸 후 BI의 배양액이 깨지지 않고 
뚜껑의 CI가 분홍색으로 변했는지 확인
한다. BI 라벨 위에 멸균 회차, 멸균기 
번호 및 날짜를 기입한다. 다른 라벨이나 
테이프는 부착하지 않는다.

4

스팀 및 과산화수소용 BI의 활성화와 배양

3M™ Attest™ Auto-reader 490/490H

스팀과 과산화수소 멸균 모두, 멸균 후 검사용 
BI를 배양하는 날마다 사용하지 않은 새 BI를 
양성 대조군으로  각각 사용해야 한다. 대조군 
BI는 검사용 BI와 같은 제조번호(lot #)를 
가진 것이어야 한다.  

양성 대조군 BI

대조군  BI : 양성(+) 결과가 정상적임
멸균 후 검사용 BI: 음성 (-)
성공적인 멸균 사이클을 의미함
멸균 후 검사용 BI: 양성 (+)
실패한 멸균 사이클을 의미함

배양 후 결과

남은 배양 시간을 분 단위로 표시함

흔들기
BI를 꺼내, BI의 캡 부분을 잡고
가볍게 흔들어 준다.

2배양액 앰플 깨기
BI를 BI Activator에 장착한 후 커버를 
닫고 꽉 쥐어 준다. BI는 눕히거나 
뒤집지 말고 세워서 잡는다.

1 배양액 위치 확인
배양액이 BI하단까지 잘 내려갔는지 
확인한다.

※주의 - 배양액이 BI하단까지 충분히 
내려가지 않으면 BI 배양 결과에 오류가 
생길 수 있다. 

3 배양 및 결과 확인
BI를 배양 웰의 어느 곳이든 관계없이 
삽입한다. 삽입된 BI 바로 아래 LCD 
화면에 남아있는 배양 시간이 표기된다.  

배양이 완료되어 (+) 또는 (-) 가 표기될 
때까지 절대 꺼내지 마시오.
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* 더 자세한 정보는 3M™ Attest™ Auto-reader 490/490H의 사용자 설명서와 3M™ Attest™ Biological Indicator 1295, 
1491, 1492V의 사용자 설명서(IFU)를 참고하십시오. 본 간편 사용 설명서는 소프트웨어 버전 4.2.7 이상인 3M™ Attest™ 
Auto-reader 490/490H에만 해당합니다. 

Learn more at 
go.3M.com/sterilization
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