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:.sa?l:gggl Sy{_rlrtllbul ‘ Description of Symbol E d
Code : &
Manufacturer Indicates the medical device manufacturer as defined in EU Directives 90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC.

@ Fabricant Indique le fabricant du dispositif médical selon les directifs UE 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.

Hersteller Zeigt den Hersteller des Medizi nach den EU-Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG an.

@ Produttore Mostra il produttore del dispositivo medico ai sensi delle direttive UE 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE.

@ Fabricante Indica el fabricante de! dispositivo médico, tal y como define en las directivas UE 90/385/CEE, 93/42/CEE y 98/79/CE.
@D Fabrikant (Geeft de fabrikant van het medische product aan overeenkomstig de EU-richtlijnen 90/385/EEG, 93/42/EEG en 98/79/EU.
& Tillverkare Anger tillverkaren av den medi iska enheten enligt definitionen i EU-direktiven 90/385/EEC, 93/42/EEC och 98/79/EC.
Producent Angiver producenten af det medicinske udstyr, som defineret i EU direktiverne 90/385/E0C, 93/42/E0C og 98/79/EF.
Produsent Angir av det medisinske utstyret, som definert | EU-direktivene 90/385/E0F, 93/42/EQF og 98/79/EF.

@ Valmistaja limaisee EU-direktiiveissé 90/385/ETY, 93/42/ETY ja 98/79/EY tarkoitetun ld&kinnallisen laitteen valmistajan.

@ Fabricante Indica o fabricante do dispositivo médico, conforme estabelecido nas Diretivas UE 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE.
Fabricante Indica o fabricante do dispositivo médico, conforme estabelecido nas Diretivas UE 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE.
@D Karaokeva-otic Yriodelkvlel TV KQTaoKeuaTr] TG atpikilc auokeuric, o opiCetar anic Onyieq mg EE 90/385/E0K, 93/42/E0K kau 98/79/EK.
Wytworca Wskazuje wytworce wyrobu medycznego jak okreglono w dyrektywach UE 90/385/EWG, 93/42/EWG i 98/79/ME.

W Gyartd A ikai eszkdz gyartoja, a 90/385/EGK, 93/42/EGK és 98/79/EK szdm( EU-irdnyelvek drozésa szerint.
© \ijrobce Zobrazi vjrobce Iékarského produktu podle sméric EU 90/385/EHS, 93/42/EHS a 98/79/ES.

GO \ijrobca Predstavuje vyrobcu zdravotnickej pomacky v silade so smericami EU 90/385/EHS, 93/42/EHS a 98/79/ES.

GD Proizvajalec Oznacuje proizvajalca medicinskih pripomockov, kot je ta opredefjen v Direktivah EU 90/385/EGS, 93/42/EGS in 98/79/ES.
Tootia Tahistah meditsiiniseadme tootjat vastavalt EL-i direktivide 90/385/EMU, 93/42/EM0 und 98/79/E0) méZratiustele.
(D) Razotdjs Parada mediciniska produkta razotaju saskana ar ES vadiinijam 90/385/EEKWG, 93/42/EEK un 98/79/EK.

a Gamintojas Nurodo medicinos prietaiso gamintoja, kaip apibrézta ES direktyvose 90/385/EEB, 93/42/EEB ir 98/79/EB.
Producator Indic producétorul dispozitivului medical, asa cum este definit in Directivele UE 90/385/EEC, 93/42/EEC si 98/79/EC.
BbimBopua Yka3sae BbITBOPLY MefbILbIHCKiX BbipaGay, y anaeaHacyi 3 Jbipaktoisami EC 90/385/EEC, 93/42/EEC i 98/79/EC.
@ Bitpo6HuK BKasye BHDOGHIKA MeaHiX NPUCTDOIB, AK BU3HaeHo B [lupextitsax EC 90/385/€EC, 93/42/€EC Ta 98/79/€C.
(D] Proizvodat Oznaava proizvodaca medicinskog proizvoda, prema definiciji u EU Direktivama 90/385/EEZ, 93/42/EEZ i 98/79/EZ.
®9 MpowsoguTen TocoyBa NMPO3BOAMTENS Ha MERNLIMHCKOTO U3Aenve no cychna Ha [upexTuen 90/385/EV0, 93/42/E10 n 98/79/EQ Ha EC.
GD ProizvodaC Oznacava proizvodaca medicinskog sredstva kako je definisano EU Direktivama 90/385/EEC, 93/42/EEC i 98/79/EC.
@ Uretic 90/385/EEC, 93/42/EEC ve 98/79/EC AB Direkifierinde tanimlanan sekilde tibbi cihaz ireticisini belirtr
fabadiS 2 g1 e sl im0 LS ) el dabad 3S 520 s J230 9/385/EEC s93/42/EEC S98/79/EC.
Prodhuesi Tregon prodhuesin e pajisjes mjekesore sic p né Direktivat 90/385/EEC, 93/42/EEC dhe 98/79/EC té BE-sé.
@ Ml [0 03Ha4yBa POUBOAVTENOT HA IoMarana, KaKo LLTO & AeMHIpaHo B0 Ha EY 90/385/EE3, 93/42/EE3 1 98/79/E3.
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Language syr?:lgm Description of Symbol =
Code &=
Authorized Representative in European Community Indicates the authorized representative in the European Community.
(O]} Représentant autorisé dans la Communauté européenne Indique le représentant autorisé dans la Communauté européenne.

Bevollméchtigter in der Europaischen Gemeinschaft

Zeigt den Bevollméchtigten in der Europaischen Gemeinschaft an.

Rappresentante autorizzato nella Comunita Europea

Indica il rappresentante autorizzato nella Comunita Europea.

Representante autorizado en la Comunidad Europea

Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea.

Gevolmachtigde van de Europese Gemeenschap

Geeft de gevolmachtigde van de Europese Gemeenschap aan.

Godkand representant inom EU

Anger godkénd representant inom EU.

Bemyndiget i EF

Viser den bemyndigede i EF.

Autorisert representant i Det europeiske fellesskap

Viser autorisert representant i Det europeiske fellesskap.

Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisdssé

lImaisee valtuutetun edustajan Euroopan yhteisdssa.

Representante autorizado na Comunidade Europeia

Indica o representante autorizado na Comunidade Europeia.

Representante autorizado na Comunidade Europeia

Indica o representante autorizado na Comunidade Europeia.

E€ovaioomnpévog avrmpdowtog oty Eupuaik Evwon

Yrodetkviet Tov efouatoonyévo aviimpoowto atny Eupuraik Evwon.

Autoryzowany przedstawiciel we Wspdlnocie Europejskiej

Wskazuje autoryzowanego przedstawiciela we Wspdinocie Europejskiej.

Meghatalmazott képviseld az Eurdpai Kdz0sségben

Az Eurdpai Koz0sség meghatalmazott képviselcjét mutatja.

Zmocnénec v Evropskych spolecenstvich

Zobrazi zmocnénce v Evropskych spoleCenstvich.

Spinomocneny zéstupca v Eurépskom spolocenstve

Predstavuje spinomocneného zastupcu v Eurdpskom spoloGenstve.

Pooblasen zastopnik v Evropski skupnosti

Oznatuje pooblascenega zastopnika v Evropski skupnosti.

Volitatud esindaja Euroopa Uhenduses

Tahistab volitatud esindajat Euroopa Uhenduses.

Pilnvarotais Eiropas Kopiena

Parada pilnvarotos Eiropas Kopiena.

|qaliotinis Europos Bendrijoje

Nurodo jgaliotinj Europos Bendrijoje.

Reprezentant autorizat in Comunitatea Europeand

Indica reprezentantul autorizat in Comunitatea Europeand.

YnajHaaxanbl npaacTayhik y Epaneiickait Cynonbhacly

Ykassae ynajHasaxanara npaacTayhika y Eypaneiickaii CynonbHacu

YOBHOBaXeHHA MPGACTABHIK
Y €BponeiiceKoMy CrisTosapycTei

Brasye ynosHoBaxXeHoro €aponeiicbkomy Cni

Ovlasteni predstavnik  Europskoj zajednici

OznaCava ovlastenog predstavnika u Europskoj zajednici.

YIbAHOMOLLEH npezcTasuTeN B EBponeiickata 06LHoCT

TlocoyBa ybAHOMOLLEHuS MpeCTaBuTeN B EBponefickaTa oBlLHoCT.

OvlaSceni predstavnik u Evropskoj zajednici

Oznacava oviaScenog predstavnika u Evropskoj zajednici.

Avrupa Toplulugu'ndaki yetkili temsilcisi

Avrupa Toplulugu'ndaki yetkili temsilciyi belitir.

Ty Vldclaall d adina fina

gy ¥ elenll 3 il Jiadl S5 S,

Pérfaqésues i autorizuar | Komunitefit Evropian

Tregon pérfagésuesin e autorizuar né Komunitetin Evropian.

®e|0|e|08|e| e (00|0|6|8]|0|6|0|0]|0]|0|8(0(0]|6|8|®|®|0|6|®

(OBRacTeH NpeTcTaBHiK BO EBpONCKATA 3aefHMLA

[0 03Ha4yBa OBNACTEHYOT NPETCTABHHK B EBpONCKATA 3aeAHMLLA.

150 15223-1:2016,5.1.2




Il.saoggﬁggl S%OI Description of Symbol % M
ode -
Date of Manufacture Indicates the date when the medical device was manufactured.
(O]} Date de fabrication Indique la date a laquelle le dispositif médical a été fabriqué.
Herstellungsdatum Zeigt das Datum an, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde.
@ Data di produzione Indica la data di fabbricazione del dispositivo medico.
Fecha de fabricacion Indica la fecha en la cual se fabricd el dispositivo médico.
@D Productiedatum (Geeft de productiedatum van het medische product aan.
& Tillverkningsdatum Indikerar den medicinsktekniska enhetens tillverkningsdatum.
Fremstillingsdato Viser det medicinske udstyrs fremstillingsdato.
Produksjonsdato Viser produksjonsdato for det medisinske utstyret.
@ Valmistuspaivé lImaisee [&ketieteellisen laitteen valmistuspdivén.
Data de fabrico Indica a data em que o dispositivo médico foi fabricado.
Data de fabrico Indica a data em que o dispositivo médico foi fabricado.
Huiepopnvia Kataokeuri Yrobelkvdel TV Nyepopvia TToU KATAOKEVATTIKE 1) IGTPIKI} CUOKEUR.
Data produkcji Wskazuje date wyprodukowania wyrobu medycznego.
W Gydrtési iddpont Az orvostechnikai eszk(z gyértasi iddpontjét mutatja.
@ Datum vyroby Zobrazi datum vyroby Iékaiského produktu.
GO Détum vyroby Predstavuje datum vyroby zdravotnickej pomacky.
[©) Datum proizvodnje Oznacuje datum proizvodnje medicinskega pripomocka.
@ Tootmise kuupéev Tahistab kuupaeva, millal meditsiiniseade toodeti.
® Razo3anas datums Parada mediciniska produkta razo3anas datums.
a (Gamybos data Nurodo medicinos prietaiso gamybos data.
Data de fabricatie Indicé data de fabricatie a dispozitivului medical.
[lara sbipady YKassae Aaty Bbipady MeabIUbIHCKaV! npbinabl.
@ [lara BuroToBneHHs BKasye AaTy BUTOTOBNEHHS MEAUSHOTO MPHCTPOIO.
(D) Datum proizvodnje Oznacava datum kada je medicinski proizvod proizveden.
(&) [lara K npou3BOACTBO 10c04a faTaTa, Ha KOSTO & MPOU3BEEHO MERULIHCKOTO U3REHE.
Datum proizvodnje Oznacava datum kada je proizvedeno medicinsko sredstvo.
@ Uretim Tarii Tibbi cihazin refildigi tarini belirir.
a6 (ol el e g2 Ja s M,
Data e prodhimit Tregon datén kur éshté prodhuar pajisia mjekésore.
@D JlaTym Ha npoM3BOACTBO 10 03Ha4yBa JATYMOT KOra € MPOM3BELLEH MEAMLIHCKIOT Ypen.
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180 639-1

Laggggge S%OI ‘ Description of Symbol
Medical Device Indicates the item is a medical device.
(O]} Dispositif médical Stipule que le dispositif est un dispositif médical.
Medizinprodukt Zeigt an, dass dieses Produkt ein Medizinprodukt st.
@ Dispositivo medico Indica che I'articolo & un dispositivo medico.
Producto sanitario Indica que el articulo es un dispositivo médico.
@D Medisch hulpmiddel Geeft aan dat dit product een medisch product is.
& Medicinteknisk produkt Indikerar att foremalet &r en medicinteknisk enhet.
Medicinsk udstyr Viser, at dette produkt er medicinsk udstyr.
Medisinsk utstyr Angir at dette produktet er et medisinsk utstyr.
@ Lddkinnallinen laite lImaisee, ettd tuote on [d&kinnallinen laite.
Dispositivo médico Indica que o artigo € um dispositivo médico.
Dispositivo médico Indica que o artigo & um dispositivo médico.
larpoteyvodoyikd Tpoidv YrtoBetkvlet T0 QVIIKeievo WE LaTPIKT GUOKEUR.
Wyrob medyczny Wskazuje, ze produkt jest wyrobem medycznym.
W Orvostechnikai eszkz Jelzi, hogy a termek orvostechnikai eszkdz.
@ Zdravotnicky prostfedek Zobrazuje, Ze tento produkt je Iékarsky produkt.
GO Zdravotnicka pomdcka Informuje o tom, Ze tento vyrobok je zdravotnickou pomackou.
[©) Medicinski pripomocek Oznacuje, da je enota medicinski pripomocek.
@ Meditsiiniseade Tahistab seda, et selle toote puhul on tegemist meditsinitootega.
@ Mediciniska ierice Parada, ka $is produkts ir medicinisks produkts.
a Medicinos priemoné Nurodo, kad gaminys yra medicinos prietaisas.
Dispozitiv medical Indica faptul ca articolul este un dispozitiv medical.
MegblubiHcKas npbinaga YKassae, LTO raTbi BbIPA0 3'AYAeLLIA MEAbILIbIHCKaM NpbUIaKait.
@ MegwsHuit npuctpiit Brasye Ha Te, L0 BYPI6 € MEAU4HUM NPUCTPOEM.
(D) Medicinski proizvod Oznacava da je stavka medicinski predmet.
® Meayuucko nagenve (0603HayaBa, 4e ApTUKYITLT € MEAMLIMHCKO M3enKe.
MezuupHeKo cpescTso Oznacava da je artikal medicinsko sredstvo.
@ Tibbi cihaz Uriinin, tibbi cihaz oldugunu belirtr.
(sthp e (ot e s uainl g J5
Pajisje mjekésore Tregon artikullin si njé pajisje mjekésore.
@D

MeayuHcKo cpeacTso

(3HavyBa Aieka PEAMETOT & MEAULMHCK YPea.




Il.saoggﬁggl 5%';0' ‘ Description of Symbol %
ode -
Batch Code Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.
(B Batch code Indique la désignation de lot du fabricant de fagon que le ot puisse étre identifie.
Fertigungslosnummer, Charge Zeigt die Chargenbezeichnung des Herstellers an, sodass die Charge oder das Los identifiziert werden kann.
(@) Numero di lotto Mostraa denominazione del lotto del produttore, in modo da potere identificare il lotto o fa partita
@& Cadigo de lote Indica el cddigo de lote del fabricante de modo que pueda identificarse el lote.
@D Lotnummer Geeft het lotnummer van de fabrikant aan, zodat het lot of partij geidentificeerd kan worden.
& Partikod Anger tillverkarens partikod s att partit eller sandningen kan.
Batchkode Angiver producentens batchkode, s batch eller lot kan identificeres.
Batchkode Angir produsentens batchkode, slik at batch eller lot kan identifiseres.
@ Erakoodi lImaisee valmistajan erékoodin, jonka perusteella erd voidaan tunnistaa.
Cddigo do lote Indica o codigo de lote do fabricante, de forma a o lote poder ser identificado.
Cddigo do lote Indica o cddigo do lote do fabricante, de forma a o lote poder ser identificado.
Kuwbikog mapridac Avagépet Tov kwiiko Tiapridag Tou Kataokevaot, 1ol wote va priopei va tpoadlopiatei n maptida f n pepida.
Kod partii Wskazuje kod partii nadany przez wytworce, umozliwiajacy identyfikacie parii ub seri.
W Tételszam Aqyartd tételszama, amelynek alapjan a tétel azonosithato.
O]} Cislo Sarze Zobrazi Cislo Sarze vyrobee, aby bylo mozné identifikovat Sarzi nebo polozku.
GO Cislo $arze Predstavuje oznaenie SarZe vyrobeu, takze Sarzu alebo vjrobnd dévku mozno identifikovat.
@ Koda serije Oznatuje proizvajalcevo kodo serije, ki omogoca identifikacijo serije ali partje.
@ Partii number Tahistab tootja parti nimetust, mille alusel saab tuvastada partii vdi seeria.
(O] Serijas numurs Parada razotaja sérijas apzimejums, lai varétu noteikt seriju vai partiu.
ao Partijos kodas Nurodo gamintojo gaminio partijos koda, kad bity galima nustatyti partija ar serijg.
Cod de lot Indica codul de lot al producatorului astfel incat lotul s& poat f identificat.
Ko cepbi YKassae Koz cepbi BbiTBOPLbI, Aki Aasanse inaTbichikaalib KA cepbii Li napTbii BblpaGay.
@ Homep naprii Brasye Homep naprii BipoGHIKa, W06 MoXHa 6yno ingHTIchikysaTi napriio abo cepito.
(D] Serijski broj Oznacava serijski broj proizvodaca tako da se moze identificirati Sara i sera.
(&) Ko, Ha napriga loco48a KOBa Ha NapTHATa Ha MPO3BORHTENA C LIeN WIEHTUDMLMPaKE Ha napTAaTa v rpynata.
GD Sifra partie Oznacava Sifru partie proizvodaca kako bi se oznacila partia i ot.
@ Seri kodu Seri veya lotun tanimlanabilmesi igin treticinin seri kodunu belirtr.
e gl Ja) Ll e sonall it S abal A€ il genal o) 3030
Numri i ngarkesés Tregon kodin e ngarkesés sé prodhuesit g t& mund t& identifikohet ngarkesa ose loti pérkatés.
@ CepucKit Ko 0 03HayBa CEPUCKIOT KO Ha NDOU3BOBUTENOT 3a A MOXE A2 CE WIEHTUADMKYBA CepyaTa Wik napTujara.
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180 639-1 Symbol =
Language y Description of Symbol =
Title =
Code =
Catalogue Number Indicates the manufacturer's catalogue number so that the medical device can be identified.
(O] Numéro de référence Indique le numéro de référence du produit de facon & identifier le dispositif médical.
Artikelnummer Zeigt die Artikelnummer des Herstellers an, sodass das Medizinprodukt identifiziert werden kann.

Numero di articolo

Mostra il numero di articolo del produttore, in modo da potere identificare il dispositivo medico.

Nimero de referencia Indica el ndmero de referencia del fabricante de modo que pueda identificarse el dispositivo médico.
Artikelnummer Geeft het artikelnummer van de fabrikant aan, zodat het medische product kan worden geidentificeerd.
Katalognummer Anger tillverkarens katalognummer sa att den medicintekniska enheten kan identifieras.

Varenummer Angiver producentens varenummer, sa det medicinske udstyr kan identificeres
Artikkelnummer Angir produsentens artikkelnummer, slik at det medisinske utstyret kan identifiseres.
Tuotenumero Imaisee valmistajan tuotenumeron, jonka perusteella dakinnallinen laite voidaan tunnistaa.
Namero do catdlogo Indica 0 nimero do catdlogo do fabricante, de forma a o dispositivo médico poder ser identificad
Nimero do catdlogo Indica 0 nimero do catdlogo do fabricante, de forma a o dispositivo médico poder ser identificad
ApiBuoc katahoyou Deiyve1 Tov apiBy6 Katahdyou Tou KaTaoKevaoT, ET01 WOTE Va HTtopei va Ttpoodloplatei N (aTpikr] Guakeur.
Numer katalogowy Wskazuje numer katalogowy nadany przez wytwarce, tak ze mozna zidentyfikowac wyrdb medyczny.

Megrendelési szim

A gyértd megrendelési szama, amelynek alapjan az orvostechnikai eszk6z azonosithato.

Objednaci islo

Zobrazi objednaci Cislo vjrobce, aby bylo mozné Iékarsky produkt identifikovat.

00|0|160|0|8|0|6(0|0]|6|6(0|0|6|0|8|0|0|8]2]0|6|0]|®]|6|8 6|

(islo objednavky Predstavuje Cislo objednavky wrobcu, takze zdravotnicku pomdcku mozno identifikovat.
Kataloska Stevilka Oznacuje proizvajalcevo katalosko Stevilko, ki omogoca identifikacijo medicinskega pripomocka.
Katalooginumber Tahistab tootja katalooginumbrit, mille alusel saab tuvastada meditsiiniseadme.
Pasiifjuma numurs Parada razotaja pastifjuma numuru, lai varétu noteikt medicinisko produktu.
Uzsakymo numeris Nurodo gamintojo uzsakymo data, kad biity galima identifikuoti medicinos prietaisa.
Numér de catalog Indica numérul de catalog al producatorului astfel incat dispozitivul medical sé poata fi identificat.
Hywmap na karanory Ykassae HyMap Nia Karanory BHITBOPLBI, ki fia3Banse {RaHTbihikasallb MEMbIIHCKYI0 Mpbinazy.
Homep y Karanoi BKasye HoMep Y Katanosi BUPOGHIK, LG MOXHa BynO ineHTUcHIKyBAT MewSHuit NUCTPIA.
Kataloki broj Oznacava kataloki broj proizvodaca tako da se moze identificirati medicinski proizvod.
Karanoxet Hoep MocoyBa KaTanoxHHs HoMep Ha NPOM3BOLMTENA C LieN WAEHTHMLYDHE Ha MELWLVHCKOTO U3genve.
KataloSki broj Oznatava kataloski broj proizvodaca kako bi se oznacilo medicinsko sredstvo.
Katalog numaras Tibbi cihazin tanimlanabilmesi igin dreticinin katalog numarasint belirir
[Tt sl el e il Sy Sy daiead 38 2l S ) s 20,
Numri i katalogut Tregon numrin e katalogut té prodhuesit @ t& mund t identifikohet pajisja mjekésore.
Karanowuku 6poj [0 03HauyBa KaTanoLukoT 6poj HaBezieH Of MPOM3BORUTENOT 32 fid MOXE 42 CE WIEHTUGMKYBA MELMUMHCKHOT Ypex.
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Il.saoggﬁggl syrmm Description of Symbol %
ode -
Importer Indicates the entity importing the medical device into the EU.
(O]} Importateur Indique I'entité qui a importé le dispositif médical dans I'UE.
Importeur Zeigt den fiir den Import des Medizinproduktes in die EU verantwortlichen Rechtstréger an.
@ Importatore Indica I'organo importatore de! dispositivo medico nell'UE.
Importador Indica a entidad que importa el dispositivo médico en la UE.
@D Importeur (Geeft de entiteit aan die het medische hulpmiddel in de EU importeert.
& Importdr Anger det organ som importerar den medicintekniska produkten till EU.
Importar Angiver den enhed, der importerer det medicinske udstyr i EU.
Importer Angir hvilken juridisk enhet som er ansvarlig for import av det medisinske utstyret til EU.
@ Maahantuoja lImaisee [&&kinnélista laitetta EU:hun tuovan yhteison.
Importador Indica a entidade que importa o dispositivo médico para o na UE.
Importador Indica a entidade que importa o dispositivo médico para 0 na UE.
Eioaywyéag Yriodetkviel v ovioTiTa Tou elodyel To atpiko Tipoidy oty EE.
Importer Wskazuje podmiot importujacy wyrdb medyczny na teren Unii Europejskiej.
(D) Importdr Az orvostechnikai eszkiizt az Eurdpai Unidba importéld jogalany jelzésére szolgél.
@ Dovozce Zobrazuje pravnio ziizovatele zodpovédneho za dovoz zdravotnickjch prostiedkd do EU.
GO Importér Predstavuje pravny subjekt, ktory je zodpovedny za import teto zdravotnickej pomécky do regiénu EU.
GD Uvoznik Oznacuje subjekt, ki uvaza medicinsk pripomocek v EU.
@ Maaletooja Tahistab ELis meditsiiniseadme maaletoomise eest vastutavat isikut.
@ Importétajs Norada medicinas ierices importu ES valsi.
a Importuotojas Nurodo uz medicinos prietaiso importa | ES atsakinga subjekta.
Importator Indicé enttatea care import dispozitivul medical in UE.
IMnapuép YKassae npaanpbIENCTBA, SKOE iMnapTye raTy MebiLibIHCKYI0 npbinafy § EC.
@ IMnoprep YKasye opraxizalio, LU0 iMnopTye MeausHuit Bupi6 y €C.
(D) Uvoznik Oznacava tvrtku koja uvozi medicinski proizvod u EU.
® BHocuren Toka3sa NPeANPUATUETO, BHACALLO MeAMLMHCKOTO M3enue B EC.
Uvoznik Oznatava pravnog subjekta koji uvozi medicinsko sredstvo u EU.
@ ithalatg! Tibbi cihazi AB'ye ithal eden ithalatc) firmay: belirir.
2 o2 e bl aall 3 s 0 G G Y
Importuesi Tregon entin g€ importon pajisjen mjekésore né BE.
@B YBO3HHK [0 03HavyBa EHTTETOT LLTO 10 YBE3YBa MEAULIMHCKOTO nomarano Bo EY.
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Consult Instruction for Use Indicates the need for the user o consult the instruction for use.
@@ Consutter le mode d'emploi Indique que I'utilisateur doit consulter le mode d'emploi.

Gebrauchsanweisung beachten

Verweist auf die Notwendigket fir den Anwender, die Gebrauchsanweisung zu Rate zu ziehen.

Consuttare le istruzioni per 'uso

Indica la necessita per I'utente di consultare le istruzioni per I'uso.

Consulte las instrucciones de uso

Indica la necesidad de que el usuario lea las instrucciones de uso.

Gebruiksaanwijzing raadplegen

(Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.

Se bruksanvisningen Anger att anvéndaren méste konsultera bruksanvisningen.
Se brugsanvisningen Angiver, at brugeren skal lse i brugsanvisningen.

Se bruksanvisningen Indikerer behovet for at brukeren sjekker i bruksanvisningen.
Tutustu kéyttdohjeisiin lImaisee, ettd kéyttajén on tutustuttava kéyttdohjeisiin.

Consulte as instruges de utilizagdo

Indica a necessidade de o utilizador consultar as instrugdes de utiizacdo.

Consultar instrugdes de uso

Indica que o usudrio precisa consultar as instruges de uso.

TupBoukeuteire T oBnyiec xprong

Yrobetkviet v avaykn Tou ypratn va oupBoukeutei Tic odnyieg xpriang.

Zajrzyj do instrukeji uzywania

Wskazuje, ze uzytkownik powinien zapoznac sie z instrukcja uzywania.

Olvassa el a haszndlati utasitést

Azt jelzi, hogy a felhaszndlnak el kell olvasnia a haszndlati utasitést.

Podivejte se do ndvodu k pouzi

Oznacuie, Ze je nutné, aby si uzivatel prostudoval ndvod k pouziti.

Pozrite si pokyny na pouzivanie

Oznacuie, Ze pouzivatel si musf prestudovat pokyny v ndvode na pouzivanie.

Glejte navodita za uporabo

Oznacuje potrebo, da uporabnik prebere navodila za uporabo.

Lugege kasutusjuhiseid

Néitab, et kasutaja peab lugema kasutusjuhendit.

Izlasiet lietosanas noradjumus

Norada, ka lietotajam ir jaizlasa lietoSanas noradijumi.

Atsizvelkite | naudojimo instrukcijas

Nurodo, kad naudotojas privalo atsizvelgti | naudojimo instrukcijas.

Consultati instructiunile de utilizare

Indica necesitatea ca utilizatorul sa consulte instructiunile de utiizare.

3BApHiLiecs fia iHCTPYKUbI a BblKapbICTaHH

YKassae Ha T0e, LLTO KapbICTa/IbHIKY HeaBX0AHa 3BAPHYLLLA A IHCTPYKUBI A BbIKAPbICTHHI.

(O3HaitomTecs 3 iHCTRYKLLElo 3 ekcrnyaraui

YKasye Ha Te, LU0 KOPUCTYBaY NOBYHEH 03HAVIOMUTICS 3 IHCTPYKLIEH0 3 excnnyaraui.

ProCitaite upute za uporabu

Oznacava da korisnik treba pogledati upute za uporabu.

CnpaBKa ¢ ykasanwsTa 3a ynotpe6a

Mokassa, 4e noTpecuTensT TpA6Ba fia HaNPaBM CrpaBKa C YKasaHuATa 3a ynotpesa.

Pogledajte uputstvo za upotrebu

Oznacava potrebu da korisnik pogleda uputstvo za upotrebu.

Kullanim talimatlarina bagvurun

Kullanicimin kullanim talimatiarina bagvurmas gerektiini belirir.

Assil il el

ARV | N aaiadliala 320

Keshillohuni me udhézimet e pérdorimit

Tregon nevojén pér pérdoruesin qé té késhillohet me udhézimet pér pérdorimit.

ElElCICIEISIEIGICICIEI Gl CICICICI I CIEIEI I CIEICI CIEIENE

Bagere 80 ynaTCTBOTO 38 ynoTpesa

(034avysa notpeta Jace oY 3 ynoTpeca.

150 15223-1:2016,5.4.3
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Natural Rubber Latex is Not Present

Description of Symbol

SYMBOL

S

Indicates natural ubber or dry natural rubber atex is not present as a materialof construction within the medical device or the packaging of
amedical device.

Indique F'absence de caoutchouc naturel ou de atex de caoutchouc naturel sec comme matériau e fabrication aussi bien dans e dispositf médical

@ Sans latex de caoutchouc naturel e dans embalge dun disposif medica
" Weist darauf hin, dass in dem Konstruktionsmaterial des Medizinproduks oder der Verpackung des Medizinprodukts kein Naturkautschuk oder
i el Neuraschukaee trockener Naturkautschuklatex enthalten ist
| Indica I'assenza i gomma naturale o di lattce di gomma naturale secca come materiale di costruzione allinterno del dispositivo medico o della
@ | Noncoren gomma e tice confezione di un dispositivo medico.
p Indica que, entre los materiales con los que se ha fabricado el producto sanitario o el corespondiente envase, no hay létex de goma natural ni de
(] No hay étex de goma nafural oma neural sece.
@ (Geen latex van natuurii Geeft aan dat binnen het medische hulpmiddel of de verpakking van een medisch hulpmiddel geen latex van natuurljk rubber als
Tubber aanwezig constructiemateriaal aanwezig is.
ot o Anger att naturgummi-latex eller torrt naturgummi-latex saknas som konstruktionsmaterialinom den medicinska produkden eller forpackningen for
& Naturgummi-latex inns e} e medinsk Dok
Idehoder e et Angiver, at der ikke er anvendt naturgummilatex elle tor nat#‘r%gmmﬂéldalﬁ: :femuid‘gtnysrnuktmnsmatena\e i det medicingke udstyr eller i emballagen
Neturqummites ke tede Indikerer at naturqummi ellertorr naturgummilateks ikke er brulﬁlﬂ:g{giln‘soﬁmgjonsmamna\e i den medisinske enheten eller innpakningen il en
@@ i sisdld luonnonkumilateksia Imaisee, etté ldakinnélisen laitieen tai sen pakkauksen rakenneaineena ei ole kéytetty luonnonkumia eikd kuivaa luonnonkumilateksia.
Latex de borracha natural néo Indica que borracha natural ou Iatex e borracha natural seco ndo estd presents como material de construcéo no dispositivo médico ou na
esté presente embalagem de um dispositivo médico.
Néo hd presenca de étex de Indica que o Iatex de borracha natural ou de boracha natural seca nao esta presente na forma de um material de construcéo dentro do dispositivo
borracha nafural médico ou do pacote de um dispositvo méico.
. . " Yrobekviet Ty miapouoia guotkod ehaarikod f &npod Guotkod eNaaTikod Aaté€ e uikod Kataokeuc eveag Tou LaTpoteyvoNoykad Tipoidviog A e
ey umdpyet Quaikd ehaomid Mive§ A R
Lateks kauczuku naturalnego nie | Wskazuje brak obecnosci kauczuku naturalnego lub wysuszonego kauczuku naturalnego, jako materiatu konstrukcyinego w wyrobie medycznym lub
jest obecny opakowaniu wyrobu medycznego.
, e Aat jelol, hogy természetes gumi vagy széraz atexgumi nincs jelen az orvostechnikai eszkdz szerkezetének anyagéban vagy annak
@ Termeészetes latexgumi nincs jelen csomanokianvanitan
. - Qznacue, Ze prirodni kaucuk nebo suchy prirodni latex nent prtomen coby konstrukni material v rdmei zaravotnického prostiedku nebo obalu
© Prirodn atex neni piftomen trvohickhoprosted
® Bez obsahu prirocného gumeného | OznaCuie, Ze v danej zdravotnicke] pomdcke ani v balen zdravotnickej pomacky nie je ako stcast konstruk=eného materilu pritomn prirodnd guma
latexu ani suchy prirodny gumen) latex.
@ Lateks iz naravnega kaveuka Oznacuje, da lateks iz naravnega kavcuka ai suh lateks iz narawmega kavuka ni prisoten kot gradbeni material v medicinskem pripomocku ali
i prisoten ovojnini medicinskega pripomocka.
(GO | FEisisalda looduslikku kummilateksit | Osutab, et meditsiiniseadme valmistusmaterjal ega meditsiiniseadme pakend ei isalda looduslikku kummit ega kuiva looduslikku kummilatekstt.
@ Navmgunﬁgt‘samzms Norada, ka medicinas ierices uzbives vai iepakojuma materiala nav izmantots dabiska kauCuka vai sausa dabiska kaucuka latekss.
a Sudetyje néra gumos latekso Nurodo, kad medicinos taso arba medicinos jtaiso pakotés gamybai nebuvo naudojama natirali guma arba natralios gumos lateksas.
Latexul din cauciuc natural Indica faptul & nu este prezent ca materialde constructie cauciucul natural sau latexul din cauciuc natural uscat in dispozitvul medical sau
U este prezent n ambaleju unui dispozity medical
® Haryparohl kajuykasel | Viasgae, LTO niayac BbIpady MemblbHCK Mpbinagbl 260 Jakojki MegblLbIHCKai npbitagh! HaTypanbHbl Kaijyk a60 cyd Haypanbibl Kajykas!
JATHC B THiSaE DTaKC Y SKaCL cKnaghikaj He BbKaphicTOjBacs.
@ PHORHWE KayyKoBIAi Ya2ye, 0 TUPOBHt Kay i a0 YA PMDOHIA KayYKOBITH NATENC BACYTHit Y MeTepian, 3 S BATOTOBTEHO MesA BADIG aGo

aTeKC BiAcyTHil

070 TkOBKY.
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® Nema prisutnost prirodnog (znacava da prirodna guma i suhi prirodn fateks nisu prisutni u vidu gradivnog materiala medicinskog proizvoda i pakiranja
qumenag lateksa medicinskog proizvoda.
He & HanLe ecrecTagn Yika3ea, Y& He & HaTHLE ECTECTBEH KaYMVK HIW HACYLLEH ECTECTBEH KaYHYKOB NATEKC KATO FPRZMBEH MATEPHAN Ha MEZMLIHCKOTO M3RENME Wi
KayHyKOB JIATEKC Ha ONaKOBKATA HA MEIMLIMHCKO U3EVE.
" (znacava da prirodna quma il i prirodni qumen laeks nije prisutan kao materfal za zradu u okviru medicingkog Sredstva i pakovanja
Prirodni qumeni lateks nie prisutan mediinshog sedsa
@ Dogal kauguk lateks yoklur Tibbi cihazi veya tbbi cihaz ambalajin yapim malzemesi olarak dogal kaugu lateks veya kuru doal kaucuk lateks bulunmadigim befiir
b BRI Y o ey o ) e o 3] el Bad) U asld B 3 15 23,
Lateksii gomés natyrale nuk Tregon se goma natyrale ose lateksi i that | gomés natyrale nuk éshté i pranishém si njé material pérbérés brenda né pajisien mjekésore ose
sht i pranishém paketimin ¢ i pajiseje mjekésore.
@ Hovararecon pipaa e (31a4yBa feKa Hea NPHCYCTRO Ha MDAPOTHA TYMA W CYB RaTeKC OF MPAPOTHA TYMa KaKO MaTepujan 3a H3paboTka Ha MEMULMHCKM Ypea wn

IaKYBaHbE Ha MERVLYHCKIN Ypen.

150 15223-1:2016, 5.4.5 and Annex B
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(CD] Green Dot Indicates a financial contribution to national packaging recovery company per European Directive No. 94/62 and corresponding national law.
it vet Signale quele fabricant du produt partiipe financierement a a collects, au tri et au recyclage des emballages conformément a a directive
européenne 94/62 et aux autres réglementations locales en vigueur.
Griner urkt Zeigt einen finanziellen Beitrag zum Dualen System fircie Rickgewinnung von Verpackungen nach der Europischen Verordnung No. 94/62 und den
2ugehdrigen nationalen Gesetzen an. Organisation fiir die Verwertung von Verpackungen in Europa.
® PuntoVerde Indica un contributo finanziario alla Societa nazionale per Ia raccolta e l ecupero degli imballaggi ai sensi della Direttiva Europea N° 94/62 e della
corrspondente normativa nazionale.
Indica una contribucidn financiera a la empresa nacional de recuperacion de embalajes segun fa Directiva Europea N. 94/62 y la ey
Puno¥erte nacional correspondiente.
@ Groene Punt Duidt op een financiéle bijdrage aan het duale systeem voor de terugwinning van verpakkingen conform de Europese verordening . 94/62 en de
bilbehorende nafionale wetfen.
" Indikerar ettekonomiskc bidrag il det nationela forpackningsatenvinningsforetaget enlgt det europeiska direltivet nr 94/62 och motsvarande nafionell
® GinRnd lagfting
Gront Pkt Viser et okonomisk bidrag tl det duale system tl genvinding af re]mlﬁa‘g% v\ehenhuld i den europzziske forordning . 94/62 og de tiharende:
Gront Punkt Angir et finansielt bidrag tl “Dual System” for gjenvinning av emballasje ht. Europeisk direktiv 94/62/EF og de tiharende nasjonale lover.
® e ise Imaisee, etta tuotieesta on maksettu EY-direkiiiin N:o 94/62/EY ja vastaavaan kansaliseen saddtkseen perustuvan valtakunnallisen
p ekaustenkerdysiiristeimn maksy.
Indica uma contribuicéo financeira para a empresa nacional de recuperado de embalagens, em conformidade com a Direfiva Europeia N 94/62
Porere e arespefiva legislagéonacional.
. Indica uma contribuicéo financeira para a empresa nacional de recuperagéo de embalagens, em conformidade com a Direfiva Europeia N 94/62
Logeica e e arespectiva legislacéo nacional.
L ; Yobekviet yonuarodorikn cupyeToy oy eBvikd etaipeia avaktnong auakevaodv ia g Eupumaikilc O8nyiac ap. 94/62 kau g avtiorong
Dueféi orpa ey Green Dot shuicyoyobedn,
Zielony Punkt Wskazui wyrdh medycany, ktdry moze zostaC zepsuty lub uszkodzony, jezel ie begzie s z nim ostroznie obchodzic.
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|
" " y anemzeti csomagoldanyag-visszanyeresi vallaatnak fizetett
® ADH P vtiegy pénziigyi hozzaidrulést elz.
Ochranna znacka Zeleny bod Tobrazuje financni prispévek k duglimu systému pro vracen obald podle Evropskeho nafizeni C. 94/62 a prslusnjch narodnich zakond.
Qchrannd znamka Green Dot | Predstavuje financny prispevok do systému zberu, Separovania, zhodnocovania a recyklacie obalov v stlade so smemicou EU ¢. 94/62 a prislusnych
(Zeleny bod) narodnjch zakonov
GD Inak Zelena pika Oznacue financi prispevek za drzavno podjefe za predelavo odpadkov v skiadu z Evropsko direkivo §t. 94/62 in ustreznim drzawnim zakonom.
‘. " > Tehistab seda, et selle pakendi taaskasutusse suunaming on finantseeritud vastavalt Euroopa maaruses nr 94/62 sétestatud ja vastavate siseriklike
Hak ofeine pr iyt el it
(O] Zala punkta preczime Parda finansial ieguidjumu dualaja iepakojuma parsirades sistéma saskand ar ES Direkfivu Nr. 94/62 un atbilstoSajiem nacionélajiem liumiem.
ao Talojo taSko prekinis 3enklas Nurodo finansinj nasg  nacionaling pakuoiy surinkimo sistema pagal Europos reglamenta Nr. 94/62 i susijusius nacionalinius jstatymus.
Indica o contributie financiaré fa compania nationala de recuperare a deseurilor de ambalaje conform Directivei eurapene . 94/62 si legislafiei
Mara Pt Vet _ nationale corespunzétoare. _
g — Yassae a 108, Lo B5TB0DLa pai ikeAcassl KTy HaLbAHaToHy Kanasilo a nepanpauoj Jnakoji § agnaseiacy  Ejpeneickai

ipakTbizai No 94/62 | afnasefHbIM HabISHATeHbIM 3aKaHatajCTRaN.

Baye Ha cikaHCOBHi BHECOK £0 HajoHansH Tporpa NEpepoBiH ynaKoBki <ExonoridHa ynakoeKa» BAnosiaH0 A0 EaponericeKoi JpexTvn

@ | Topmz e enea e No 94/62 T2 BAMOBILHOT0 HALIOHAT:HOTD 3AKOHOZABCTER.
(D) Zasfini znak Zelena tocka (Oznacava financijski doprinos lokalnoj vtk za povrat ambalaze prema europskoj direkfivi br. 94/62 i odgovarajucim nacionalnim zakonima.
@ | T e e i’ (0aHa4asa (MHaHCOB NPHHOC Kb Hzgﬁ:aa% g;mﬁq;: ;go::o;gﬁmnﬁea:g :nax;);mlg‘marepmanw Chimaco Esponelicka
GD Telena Tacka (znacava finansijski doprinos nacionalnoj kompanij za obnavijanje ambalaze prema evropskoj direktivi br. 94/62 i odgovarajuci nacionalni zakon.
@ Yesil nokta markasi 9462 sayih AB Direkiiive ulusal yasal diizenlemelerde tanmlanan sekilde, ulusal geri kazanim sisteming maddi katks saglandigins belirr
@ ol sl g s¥14 0 . s 6 it 5 SUOHI2 S o ) o5
GD Pika e Gielbér Tregon njé kontrbut financiar pér kompania kombtare pér rikuperimin & paketimeve sipas Direktivés Evropiane nr. 94/62 dhe ligjit kombetar pérkaés.
@ F— (03HasyBa (MHHCHCKM MPHZOHEC 32 nauwuuaﬂunmwnguegnsgmg f'z; ogg’?:xz:rgz K»:; :?nﬁanama Cnopeg, EBponckata fpexTva 6p. 94/62
E%glzggl s‘%‘;‘]l ‘ Description of Symbol % c E
CE Mark Indicates conformity to European Union Medical Device Regulation or Directive.
® Marque CE Signale la conformité du dispositif avec la dlr;lgggglg?s I?n fﬁ'&"ﬂf_”m" de 'Union européenne en matire de
CE-Zeichen Zeigt die Konformitét mit der Européischen Medizinprodukterichtlinie oder -Verordnung an.
[©) Marchio CE Indica la conformita con il Regolamento Europeo o la Direttiva Europea Dispositivi Medici.
@ Marca CE Indica conformidad con la Regulacion o Directiva Europea sobre aparatos médicos de la Unidn Europea.
@D CE-keurmerk (Geeft de overeenstemming met de Europese richtfijn of verordening voor medische producten aan.
(] CE mérkning Indikerar 6verensstammelse med EUs forordning for medicintekniska produkter (European Medical Device Directive).
CE-marke Viser overensstemmelsen med det europzziske direktiv eller den europzziske forordning om medicinsk udstyr.




(EBponeiicbka BILOBIAHICTS)

(atauae, WO NPUCTPIi NOBHICTIO BIE0B{AAE BUMOraM 3aCTOCOBHIX AMDEKTUB EBPOMEVICHKOTD COI03y.

E%glzggl Syrwlgm Description of Symbol % c €
CE-marke Viser samsvar med de europeiske direktiver eller forordninger for medisinsk utstyr.
@ CE-merkintd lImaisee EU:n [&kinnallisist laitteista annetun asetuksen tai direktiivin noudattamisen.
Marcagdo CE Indica a conformidade com a Regulamentagéo ou Diretiva de Dispositivos Médicos da Unido Europeia.
Marcacéo CE Indica a conformidade com a Regulamentacéo ou Diretiva de Dispositivos Médicos da Unio Europeia.
Tijuavon CE Yrodetkviet v ouppdpduwan e Tov Kavoviapd f v 0dnyia g Eupwrtaikilc Evwong ya latpoteyvoloyika Mpgiovra.
Inak CE Wskazuje zgodnos¢ z rozporzadzeniem lub dyrektywa UE w sprawie wyrobow medycznych.
W CE jeldlés Az orvostechnikai eszkdzokre vonatkozo eurdpai unids rendeletnek vagy iranyelvnek valo megfeleldséget jelzi.
S Inacka CE Zobrazuje shodu s Evropskym naffzenim nebo smérici pro lékarské produky.
GO Oznacenie CE Predstavuje zhodu s eurdpskou normou alebo nariadenim o zdravotnickych pomadckach.
GD Inak CE Oznacuje skladnost z uredbo ali direktivo Evropske unije o medicinskih pripomockin.
@ CE-mérgis Tahistab seda, et seade vastab Euroopa meditsiinitoodete direktilvile vdi madrusele.
[©) CE athilsfibas zime Parada atbilsfibu ar ES medicinisko produktu direkiivu vai regulu.
@ CE Zenklas Nurodo atitikima Europos medicinos prietaisy direktyvoms ir reglamentams.
Marcajul CE Indicé conformitatea cu Regulamentul sau Directiva privind dispozitivele medicale din Uniunea Europeand.
Mapkipojka CE YKkaasae Ha Toe, LU0 Bbipad anassae Parnavexty ato [IbipakTsise Ejpaneiickara Cao3a a6 MembLbIHCKiX npbinagax.
@
@
(&)
&
@
GD
@

CE oznaka Oznacava sukladnost s uredbom ili direktivom o medicinskim proizvodima Europske unije.
CE 3HaK 0603Ha4aBa COTBETCTBYE C PErNaMEHT W AMPEKTUBA Ha EBPONEICKYS Cbi03 3 MELMUMHCKYTE M3Henus.
CE oznaka Oznacava usaglasenost sa propisom ili direktivom Evropske unije o medicinskim sredstvima.
CE Igareti Uriiniin, Avrupa Bilginin Tibbi Cihaz Mevzuatina veya Direktiflerine uygunlugunu belirtir
ke CE 5114 il el £ 140 o 80 15 N,
Shenja CE Tregon pérputhshmériné me Rregulloren ose Direktivén e Bashkimit Evropian pér Pajisjet Mjekésore.
CE o3Haka (03HavyBa yCornaceHocT co Perynarusara unu JupexTvaTa 3a MELWLYHCKH nomarana a Eponckara Yhuja.
150 639-1
Language S\{_:rllll;nl Description of Symbol
Code
Unique Device Identifier Indicates bar code to scan product information into patient electronic health record.
@@ mgg;ﬁé?s";ous?t'%e Indique un code-barres pour scanner des informations sur le produit dans le dossier de santé électronique du patient.
Einmalige Produktkennung Zeigt einen Strichcode zum Scannen von Produktinformationen in die elekironische Patientenakte an.
@ Identfcatvo uico Indica il codice a barre da scannerizzare per inserire le informazioni di prodotto nella scheda sanitaria elettronica del paziente.

del dispositivo
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Language syrmm Description of Symbol
Code
@ Identificador dnico del producto Indica el codigo de barras para escanear informacidn del producto en el registro sanitario electrdnico del paciente.
Unieke code voor . .
@D hupmiddelidentiicat (Geeft de barcode aan waarmee productgegevens naar het elekironisch patiéntendossier kunnen worden gescand.
() Unik enhetsidentifikator Anger streckkod for att skanna produktinformation till elektronisk patientjournal.
Unik udstyrsidentifikator Angiver den stregkode, der skal scannes for at fa vist produktoplysninger i patientens elektroniske patientjounal.
Unik utstyrsidentifikasjonskode Angir strekkode for & skanne produktinformesjon il elekironisk pasienthelseregister.
@ Yksildlisell laitteella limaisee viivakoodin, jonka avulla tuotetiedot voidaan lukea sahkdiseen potilaskertomukseen.
Idﬁg’gf:g;&n’gca Indica o cédigo e barras para analisar a informacdo de produto num registo eletronico de satide do paciente.
Idenggﬁggrumgsivo Indica o codigo de barras para leitura das informaces do produto no prontudrio eletrdnico do paciente.
@ Movuéu((]o;’g:ggzg)pmkb Yoetkviel Tov YpappwTo KwOika yia T odpwon Twy TANPOGOPIEY ToU TIROIOVTOC o NAEKTPOVIKO apyeio uyeiag To aoBevolc,
Unikalny identyfikator wyrobu Wskazuje kod paskowy, kidra pozwala zeskanowac informacje o wyrobie do elekironicznej kartoteki pacjenta.
W Egyedi eszkdzazonositd A beteg elekironikus egészségiigyi nyilvntartésaba beolvasand termékinforméciokat tartalmazd vonalkddot jeldli.
[©] Jedinecny identifikétor zafizeni Oznacuje Carovy kad pro naskenovani informaci o produktu o elekironickych zdravotnich zaznami pacienta.
G© Jedinezcanr%/aig:rll}?ikamr Oznacuje Ciarovy kdd na naskenovanie informcii o produkte do elekironického zdravotného zaznamu pacienta.
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3M™ Littmann® Master Cardiology™ Stethoscope User Manual

Intended Use: The 3W™ Littmann® Master Cardiology™ Stethoscope is intended for use by p ionals for medical di
purposes only. It can be used for auscultation of heart, lung, and other body sounds.

Please report a serious incident occurring in relation to the device to 3M and the local competent authority (EU) or local regulatory authority.

Instructions for Use (see Figures pp.1):
o Place the Stethoscope in Your Ears: The eartips should point forward toward your nose (Figure 1).
o Adjust the Headset Tension for Comfort and Sound Quality: Pull the eartubes apart (Figure 2) or squeeze them together (Figure 3).
o Listen to Low and High Frequency Sounds with the Littmann Tunable Diaphragm:
o To emphasize lower frequency sounds, use light pressure against the patient (Figure 4).
o To emphasize higher frequency sounds, use firm pressure against the patient (Figure 5).

Removing the Diaphragm:
Remove the two-piece rim/diaphragm assembly by rolling the rim off the edge of the chestpiece. Then remove the diaphragm from the rim.

Assembly of the Tunable Diaphragm:

Put the rim on the diaphragm by starting with the rim positioned above the legible side of the diaphragm and inserting the edge of the diaphragm
into the rim (Figure 6). Then attach the rim/diap y to the iece by slowly rolling the rim around and over the chestpiece edge
using both thumbs (Figure 7). Visually inspect the flexible edge of the diaphragm where it meets the rim and adjust as needed to achieve a smooth
fit (Figure 8).

Special Procedures Adaptor for Small Site Auscultation (included in box):
Use the Special Procedures Adaptor for pediatric or thin patients and for difficult-site ion such as carotid Attach the adaptor to
the chestpiece by pressing it over the diaphragm (Figure 9).

Cleaning, Disinfection and Storage:

Clean between exams using a 70% isopropyl alcohol wipe or disposable wipe with soap and water. A 2% bleach solution may be used to disinfect
your stethoscope; however, the tubing may become discolored after exposure to bleach.

The rim/diap bly, special p! adaptor, and eartips may be removed for cleaning. Ensure all parts and surfaces are dry before
reassembly. To remove eartips from the headset, pull firmly (Figure 10). To attach eartips, push the small side firmly onto the eartube until it snaps
fully into place (Figure 11). To prevent ear canal injury, be sure eartips are firmly attached to the headset before inserting them into your ears.

To prevent stethoscope damage, do not: immerse your stethoscope in any liquid, subject your stethoscope to any sterilization process, or store in
extreme heat. To prevent staining of stethoscope tubing, avoid contact with pens, markers, newsprint, or other printed material. It is good practice to
wear your stethoscope over a collar whenever possible.

Disposal: Dispose of contents/container in accordance with the local/regi ional/i jonal rt

Littmann Stethoscope Service and Warranty Program: The Littmann Master Cardiology stethoscope is warranted against any defects in material
and workmanship for a period of seven (7) years. Within the warranty period, repairs will be made without charge upon the return of the stethoscope
to 3M, except in cases of obvious abuse or accidental damage. For service and repair in the USA, please visit www.littmann.com/service or

call 1-800-292-6298. If you are outside of the USA, please visit www.littmann.com for the contact information of your local 3M office.

For more information, visit www.littmann.com.




Manuel d'utilisation du stéthoscope 3M™ Littmann® Master Gardiology™

Utilisation prévue : le stéthoscope 3M™ Littmann® Master Cardiology™ est congu pour étre utilisé par des professionnels de santé & des fins
de diagnostic médical uniquement. Il peut étre utilisé pour I'auscultation du cceur, des poumons et autres sons corporels.

En cas d'incident grave lié au dispositif, veuillez le signaler @ 3M et & I'autorité locale compétente (UE) ou a I'autorité locale de réglementation.

Instructions d'utilisation (voir les figures pp. 1) :
o Placez le stéthoscope dans vos oreilles : les embouts auriculaires devraient toujours étre orientés vers votre nez (Figure 1).
 Ajustez la tension de la lyre pour le confort et la qualité acoustique : séparez les tubes auriculaires (Figure 2) ou assemblez-lez (Figure 3).
« Ecoutez les hautes et basses fréquences avec la membrane double fréquence Littmann :
o Pour renforcer les basses fréquences, exercez une faible pression sur le patient (Figure 4).
o Pour renforcer les hautes fréquences, exercez une pression ferme sur le patient (Figure 5).

Retrait de la membrane :
Retirez I'ensemble membrane/bague a deux piéces en enroulant la bague sur le bord du pavillon. Retirez ensuite la membrane de la bague.

Montage de la membrane double fréquence :

Placez la bague sur la membrane en commencant avec la bague au-dessus du coté lisible de la membrane et en insérant le bord de la membrane
dans la bague (Figure 6). Fixez ensuite I'ensemble bague/membrane au pavillon en enroulant doucement la bague sur le bord du pavillon  I'aide
des deux pouces (Figure 7). Contrdlez visuellement le bord flexible de la membrane la ol il touche la bague, et ajustez selon les besoins (Figure 8).

Adaptateur pour procédures spéciales pour I'auscultation de petits sites (inclus dans la boite) :
Utilisez I'adaptateur pour procédures spéciales pour les enfants et les patients minces ou pour I'auscultation de sites difficiles, par exemple la
carotide. Fixez 'adaptateur au pavillon en le comprimant contre la membrane (Figure 9).

Nettoyage, désinfection et stockage :
Nettoyez entre les examens a I'aide d'une lingette & I'alcool isopropylique a 70 % ou d’une lingette jetable, a I'eau savonneuse. Vous pouvez utiliser
une solution d'eau de javel & 2 % pour désinfecter votre stéthoscope. Toutefois, cela peut décolorer la tubulure.

Il est possible de retirer I b e, |'adap pour p spéciales et les embouts auriculaires pour le nettoyage.
Veillez & ce que toutes les pieces et Ies surfaces soient séches avant le remontage. Tirez fermement pour retirer les embouts auriculaires de Ia lyre
(Figure 10). Pour fixer les embouts auriculaires, poussez fermement le petit coté sur le tube auriculaire jusqu'a ce qu'il soit parfaitement en place
(Figure 11). Afin de prévenir toute blessure du conduit auditif, vérifiez que les embouts auriculaires soient fixés fermement sur la lyre avant de les

insérer dans les oreilles.

Pour éviter d'endommager le stéthoscope, ne I'immergez pas dans un liquide, ne le soumettez & aucune procédure de stérilisation et ne le stockez
pas dans un lieu trop chaud. Pour éviter une coloration de la tubulure du stéthoscope, évitez tout contact avec des crayons, marqueurs, journaux
ou autres supports imprimés. Il est recommandé de porter votre stéthoscope au-dessus d'un col dans la mesure du possible.

Elimination : mettez au rebut le contenu/contenant conformément aux réglementations loc: 8gi internationales.

Programme d'entretien et de garantie des stéthoscopes Littmann : le stéthoscope Littmann Master Cardiology est garanti contre tout défaut
de matériel et de main d'ceuvre pendant une période de sept (7) ans. Pendant Ia période de garantie, les réparations seront réalisées gratuitement
en retournant le stéthoscope a 3M, excepté en cas de dommage accidentel ou d'abus manifeste. Pour les services d’entretien et de réparation aux
Ftats-Unis, consultez le site wwuw.littmann.com/service ou appelez le 1-800-292-6298. Hors des Etats-Unis, consultez le site www.littmann.com
pour connaitre les coordonnées de votre agence 3M locale.

Pour plus d'informations, consultez le site Web www.littmann.com.




3M™ Littmann® Master Cardiology™ Stethoskop Benutzerhandbuch

Verwendungszweck: Das 3M™ Littmann® Master Cardiology™ Stethoskop ist nur zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal fiir
medizinische Diagnosezwecke vorgesehen. Es kann zur Auskultation von Herz-, Lungen- und anderen Krpergerauschen eingesetzt werden.

Bitte melden Sie schwere Vorfalle in Zusammenhang mit dem Gerat an 3M und die Grtlichen Aufsichtsbehdrden (EU) oder lokalen
Regulierungsbehdrden.

Gebrauchsanweisung (siehe Abbildungen pp. 1):

 Setzen Sie das Stethoskop in die Gehdrgange ein: Die Ohroliven miissen dabei in Richtung Ihrer Nase zeigen (Abbildung 1).

 Passen Sie die Spannung der Ohrbiigel an, um einen komfortablen Sitz und gute Klangqualitét sicherzustellen: Ziehen Sie die Ohrbiigel
auseinander (Abbildung 2) oder driicken Sie sie zusammen (Abbildung 3).

* Horchen Sie hoch- und niedrigfrequente Gerausche mit der einstellbaren Littmann-Membran ab:
o Um die niedrigfrequenten Gerdusche zu verstérken, driicken Sie das Bruststiick leicht auf den Patienten (Abbildung 4).
o Um die hochfrequenten Gerdusche zu verstérken, driicken Sie das Bruststiick fest auf den Patienten (Abbildung 5).

Entfernen der Membran:
Entfernen Sie die zweiteilige Lippen-Membran-Gruppe, indem Sie die Lippe vom Rand des Bruststiicks rollen. Entfernen Sie danach die Membran
von der Lippe.

Anbringen der einstellbaren Membran:

Legen Sie die Lippe auf die Membran, indem Sie mit der Lippe beginnen, die auf der beschrifteten Seite der Membran platziert ist, und fiihren Sie
die Kante der Membran in die Lippe ein (Abbildung 6). Befestigen Sie danach die Lippen-Membran-Gruppe am Bruststiick, indem Sie mit beiden
Daumen die Lippe langsam iiber die Kante des Bruststiicks rollen (Abbildung 7). Uberpriifen Sie optisch den flexiblen Rand der Membran, wo diese
die Lippe beriihrt, und passen Sie nach Bedarf an, um eine glatte Passung zu erreichen (Abbildung 8).

Sonderverfahrenadapter fiir Auskultation kleiner Anlegestellen (in Packung enthalten):
Verwenden Sie den Sonderverfahrenadapter fiir pédiatrisch oder diinne Patienten und fiir die Auskultation schwieriger Anlegestellen, wie
Beurteilung der Karotide. Befestigen Sie den Adapter am Bruststiick, indem Sie ihn auf die Membran driicken (Abbildung 9).

Reinigung, Desinfektion und Lagerung:

Reinigen Sie das Stethoskop zwischen den Untersuchungen mit einem in 70%igem Isopropy a Tuch oder einem Ei mit
Seife und Wasser. Das Stethoskop lasst sich mit einer 2%igen Bleicheldsung desinfizieren. Bei Exposition gegentiber Bleichmittel kann sich der
Schlauch jedoch entfarben.

Die Lippen-Membran-Gruppe, der Sonderverfahrenadapter und die Ohroliven kdnnen zur Reinigung abgenommen werden. Stellen Sie sicher,
dass alle Teile und Oberfléchen vor dem erneuten Zusammensetzen getrocknet sind. Entfernen Sie durch kréftiges Ziehen die Ohroliven aus
dem Ohrbiigel (Abbildung 10). Um die Ohroliven einzusetzen, driicken Sie die kleine Seite fest auf den Ohrschlauch, bis sie vollsténdig einrastet
(Abbildung 11). Priifen Sie vor dem Einsetzen der Ohroliven den korrekten Sitz an den Ohrbiigeln, um Verletzungen im Gehdrgang zu vermeiden.

Schaden am verhindern: nicht in Fliissigkeit eintauchen, das Stethoskop keinem Sterilisationsvorgang unterziehen oder
bei extremer Hitze lagern. Um Flecken auf den Stethoskopschlauchen zu verhindern, Kontakt mit Kug ibern, Filzstiften, Zei ier oder
anderen bedruckten Materialien verhindern. Das Stethoskop solite, wann immer méglich, iber einem Kragen getragen werden.

Entsorgung: Inhalt/Behalter ist gemas den lokalen/regi 1/nati i i Richtlinien zu gen.



Wartungs- und Garantieprogramm fiir Littmann Stethoskope: Filr Littmann Master Cardiology Stethoskope gewahren wir sieben (7)
Jahre Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Innerhalb des Garantiezeitraums werden Reparaturen nach Riickgabe des Stethoskops
an 3M kostenlos ausgefiihrt. Offenbarer Missbrauch oder zuféllige Beschédigung sind davon ausgeschlossen. Fiir Service oder Reparatur in
den USA besuchen Sie bitte unsere Webseite www.littmann.com/service oder rufen Sie uns unter der Nummer 1-800-292-6298 an. Falls Sie
sich auBerhalb der USA befinden, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.littmann.com, auf der Sie die Kontaktinformationen Ihres drtlichen

3M-Firmensitzes finden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.littmann.com.

Manuale utente dello stetoscopio 3M™ Littmann® Master Cardiology™

Uso previsto: lo stetoscopio 3M™ Littmann® Master Cardiology™ dev'essere usato esclusivamente da professionisti del settore sanitario a
scopi medico-diagnostici. Puo essere utilizzato per auscultare suoni cardiaci e polmonari, come pure altri suoni dell’organismo.

Si prega di riferire a 3M e all'autorita locale competente (UE) o autorita locale di regolamentazione eventuali episodi gravi relativi al dispositivo.

Istruzioni per I'uso (vedere figure pp. 1):
* Posizionare lo stetoscopio nelle orecchie: le olivette devono essere orientate verso il naso (Figura 1).

* Regolare la tensione della cuffia in modo da avere comfort e qualita sonora: tirare i tubicini auricolari in modo da allontanarli (Figura 2),
oppure awvicinarli fra loro comprimendo (Figura 3).

* Ascoltare i suoni a bassa e ad alta frequenza con il diaframma modulabile Littmann:
o Per enfatizzare i suoni a pill bassa frequenza, applicare una lieve pressione sul paziente (Figura 4).
o Per enfatizzare i suoni a pill alta frequenza, applicare una pressione decisa sul paziente (Figura 5).

Rimozione del diaframma
Rimuovere il gruppo a due pezzi ghiera-diaframma sfilandolo dal bordo della testina. Quindi rimuovere il diaframma dalla ghiera.

Montaggio del diaframma modulabile

Mettere la ghiera sul diaframma cominciando dalla ghiera posizionata sopra il lato leggibile del diaframma e inserendo il bordo del diaframma

nella ghiera (Figura 6). Quindi fissare il gruppo ghiera/diaframma alla testina ruotando lentamente la ghiera su se stessa e sul bordo della testina
utilizzando entrambi i pollici (Figura 7). Ispezionare visivamente il bordo flessibile del diaframma nel punto in cui si unisce alla ghiera e se necessario
regolare per ottenere un perfetto adattamento (Figura 8).

Adattatore per procedure speciali per auscultare zone piccole (fornito in dotazione):
Usare I'adattatore per procedure speciali per pazienti pediatrici o particolarmente esili e per auscultare zone difficili, come nel caso della valutazione
della carotide. Fissare I'adattatore alla testina premendolo sopra il diaframma (Figura 9).

Pulizia, disinfezione e conservazione

Pulire fra un esame e I'altro con un panno imbevuto di alcool isopropilico al 70% o una salvietta monouso inumidita con acqua e sapone. Per
disinfettare lo stetoscopio si pud usare una soluzione di candeggina al 2%; tuttavia dopo I'esposizione alla candeggina il tubo si potrebbe scolorire.
1l gruppo ghiera/diaframma, I'adattatore per procedure speciali € le olivette possono essere rimossi per essere puliti. Prima di riassemblarli,
verificare che tutte le parti e le superfici siano asciutte. Per rimuovere le olivette dalla cuffia, tirare con decisione (Figura 10). Per fissare le olivette,
premere con decisione il lato piccolo sul tubicino auricolare, finché non scatta perfettamente in posizione (Figura 11). Per evitare lesioni al canale
uditivo, assicurarsi che le olivette siano ben fissate alla cuffia prima di inserirle nelle orecchie.
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Per evitare danni allo stetoscopio: non immergere lo stetoscopio in liquidi di alcun genere, non sottoporre lo stetoscopio ad alcun processo di
sterilizzazione & non conservarlo in condizioni di calore estremo. Per impedire che il tubo dello stetoscopio si macchi, evitare il contatto con penne,
pennarelli, carta di giornale o altri materiali stampati. E buona prassi indossare lo stetoscopio sopra un colletto, se possibile.

Smaltimento: smaltire contenuti/contenitore in conformita con le normative locali/regionali/nazionali/internazionali.

Programma di assistenza e garanzia degli stetoscopi Littmann: lo stetoscopio Littmann Master Cardiology ha una garanzia di sette (7)

anni che copre difetti di materiali o manodopera. Nel periodo di validita della garanzia le riparazioni saranno eseguite gratuitamente inviando
lo stetoscopio @ 3M, eccetto in casi di evidente uso indebito o danno accidentale. Per assistenza e riparazioni negli Stati Uniti, visitare il sito -
wwwlittmann.com/service o chiamare il numero 1-800-292-6298. Fuori dagli Stati Uniti visitare il sito www.littmann.com per oftenere i dati di

contatto dell'ufficio 3M di zona.

Per maggiori informazioni, visitare www.littmann.com.

Manual del usuario del fonendoscopio 3M™ Littmann® Master Cardiology™

Uso especifico: El fonendoscopio 3M™ Littmann® Master Cardiology™ esté destinado exclusivamente a profesionales de la salud para
utilizarse con propdsitos médicos diagndsticos. Puede utilizarse para la auscultacion del corazon, los pulmones y otros sonidos del cuerpo.

Informe a 3M y a la autoridad competente local (UE) o a la entidad reguladora local de un incidente grave que haya ocurrido en relacion con
el dispositivo.

Instrucciones de uso (consulte las figuras pp. 1):
* Coloque el fonendoscopio en sus oidos: Las olivas deben apuntar hacia delante en direccion a la nariz (figura 1).
o Ajuste la tension del auricular para una mayor comodidad y calidad del sonido: Separe los tubos (figura 2) o apriételos (figura 3).
o Escuche los sonidos de baja y alta fi ia mediante el diafrag g Littmann:
o Para acentuar los sonidos de frecuencias més bajas, aplique una leve presion contra el paciente (figura 4).
o Para acentuar los sonidos de frecuencias mas altas, aplique una presion firme contra el paciente (figura 5).

Retirada del diafragma:
Retire el conjunto de diafragma y aro de dos piezas haciendo rodar el aro fuera del borde de la campana. A continuacion, quite el diafragma del aro.

Montaje del diafragma regulable:

Coloque el aro en el diafragma; para ello, cologue primero el aro encima del lado legible del diafragma y, después, inserte el borde del diafragma en
el aro (figura 6). A continuacion, fije el conjunto de aro y diafragma a la campana girando lentamente el aro alrededor y por encima del borde de la
campana con ambos pulgares (figura 7). Inspeccione visualmente el borde flexible del diafragma donde se encuentra con el borde y ajlistelo segtin
sea necesario para lograr que encaje perfectamente (figura 8).

Adaptador de procedimientos especiales para auscultacion de superficies pequefias (incluido en la caja):
Utilice el adaptador para procedimientos especiales con pacientes pediétricos o muy delgados y para auscultaciones complejas como en
i . Acople el ala campana presionandolo sobre el diafragma (figura 9).

Limpieza, desinfeccion y almacenamiento:
Limpie el fonendoscopio entre cada exploracion con un paiio con un 70 % de alcohol isopropilico o con un pafio desechable con agua y jabon.
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Para desinfectar el fonendoscopio, utilice una solucion con un 2 % de lejia. No obstante, el tubo de pléstico quedar descolorido tras la exposicion a
dicho producto.

El conjunto de aro y diafragma, el adaptador para procedimientos especiales y las olivas pueden retirarse para su limpieza. Asegtirese de que
todos los componentes y superficies estén totalmente secos antes de volver a montarlos. Para quitar las olivas de los auriculares, tire de ellas
firmemente (figura 10). Para instalar las olivas, presione la parte pequeia de estas firmemente sobre los tubos hasta que se queden enganchadas
del todo (figura 11). Para evitar que se produzcan daiios en el canal auditivo, asegtrese de que las olivas estan bien ajustadas al auricular antes
de colocérselo.

Para evitar dafiar el fonendoscopio, no lo sumerja en ningtin liquido, lo someta a ningtn proceso de ilizacion, ni lo a

extremas. Para evitar que los tubos del fonendoscopio se manchen, evite el contacto con boligrafos, rotuladores, papel de periddico u otros
materiales impresos. Se recomienda llevarlo puesto colgado del cuello siempre que sea posible.

Desecho: Deseche el contenido o recipiente de acuerdo con las normativas locales, regi i o inter

Programa de servicio y garantia del fonendoscopio Littmann: El fonendoscopio Littmann Master Cardiology esté garantizado contra cualquier
defecto material y de fabricacion durante un periodo de siete (7) afios. Dentro del periodo de la garantia, sera posible realizar reparaciones

sin cargo si envia el fonendoscopio a 3M, excepto en casos de abuso evidente o dafio accidental. Si desea conocer los detalles del servicio de
mantenimiento y reparacion en los EE. UU., visite www.littmann.com/service o llame al 1-800-292-6298. Si se encuentra fuera de los EE. UU.,
visite www.littmann.com para conocer los datos de contacto de su oficina local de 3M.

Para obtener mas informacion, visite www.littmann.com.

Gebruikershandleiding 3M™ Littmann® Master Cardiology™'-stethoscoop

Beoogd gebruik: De 3V™ Littmann® Master Cardiology™-stethoscoop is uitsluitend bestemd voor gebruik door zorgverleners voor medisch-
i i i De kan worden gebruikt voor auscultatie van het hart, de longen en andere geluiden in het lichaam.

Rapporteer een emstig incident met betrekking tot het hulpmiddel aan 3M en de lokale bevoegde autoriteit (EU) of plaatselijke regelgevende
instantie.

Instructies voor gebruik (zie afbeeldingen pp. 1):
 Plaats de stethoscoop in uw oren: de oordopjes moeten richting uw neus wijzen (afbeelding 1).

 Stel de spanning van de headset af voor comfort en geluidskwaliteit: trek de oorbuizen uit elkaar (afbeelding 2) of knijp ze samen
(afbeelding 3).

o Met het afstembare membraan van Littmann naar laag- en hoogfrequente tonen luisteren:
o Om laagfrequente tonen te benadrukken, drukt u zacht op de patiént (afbeelding 4).
o 0m hoogfrequente tonen te benadrukken, drukt u stevig op de patiént (afbeelding 5).

Het membraan verwijderen:
Verwijder de tweedelige mof-/membraaneenheid door de mof van de rand van het borstgedeelte te rollen. Verwijder vervolgens het membraan
van de mof.

Het afstembare membraan monteren:
Begin met de mof die boven de zijde van het membraan met opschrift is gepositioneerd, plaats de mof op het membraan en plaats de rand van het

7



membraan in de mof (afbeelding 6). Bevestig de mof-/membraaneenheid vervolgens aan het borstgedeelte door de mof langzaam met uw duimen
langs en over de rand van het borstgedeelte te rollen (afbeelding 7). Controleer het gedeelte van de flexibele rand van het membraan waar deze met
de mof samenkomt visueel en maak waar nodig aanpassingen voor een goede pasvorm (afbeelding 8).

Adapter voor bijzondere ingrepen voor auscultatie van kleine plekken (in doos inbegrepen):
Gebruik de adapter voor bijzondere ingrepen voor pediatrische of dunne patiénten en voor auscultatie van lastige plekken zoals de beoordeling van
de carotis. Bevestig de adapter aan het borstgedeelte door deze over het membraan heen te drukken (afbeelding 9).

Reiniging, desinfectie en opslag:
Reinig het hulpmiddel na elk gebruik met een doekje met 70% isopropylalcohol of een wegwerpdoekje met zeep en water. Om uw stethoscoop te

desinfecteren kunt u een bleekoplossing van 2% gebruiken; de buizen van de stethoscoop kunnen echter door blootstelling aan bleek verkleuren.
De mof- 1eenheid, adapter voor bij p en oordopjes kunnen voorafgaand aan de reiniging worden verwijderd. Controleer

of alle onderdelen en oppervlakken droog zijn voordat u deze terugplaatst. Trek stevig aan de oordopjes om deze uit de headset te verwijderen

(afbeelding 10). Om de oordopijes te bevestigen, drukt u de kleine zijde stevig op de oorbuis totdat deze volledig op zijn plaats Klikt (afbeelding 11).

Om letsel aan het te t u of de oordopjes stevig aan de headset vastzitten voordat u deze in uw oren plaatst.
Voorkom op de volgende wijze schade aan de stethoscoop: dompel uw stethoscoop niet in enige vioeistof onder, stel de stethoscoop niet bloot aan
enig sterilisatiep en sla uw niet in extreme hitte op. Om viekken op de stethoscoopbuis te voorkomen, zorgt u ervoor dat deze

geen contact maakt met pennen, stiften, krantenpapier of ander gedrukt materiaal. Draag uw stethoscoop indien mogelijk over een kraag.
Atvoer: Voer de inhoud/verpakking conform de plaatselijke, regionale, nationale en/of internationale regelgevingen af.

Onderhouds- en garantieprogramma van de Littmann-stethoscoop: Voor de Littmann Master Cardiology-stethoscoop geldt een garantie op
enige materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van zeven (7) jaar. In deze garantieperiode zullen reparaties kosteloos na retour aan 3V
worden uitgevoerd, met uitzondering van gevallen van overduidelijk misbruik of incidentele schade. Bezoek voor onderhoud en herstel in de VS de
website www.littmann.com/service of bel naar +1-800-292-6298. Indien u zich buiten de VS bevindt, bezoekt u de website www.littmann.com voor
de contactgegevens van uw plaatselijke 3M-kantoor.

Voor meer informatie gaat u naar www.littmann.com.

3M™ Littmann® Master Cardiology™ Stetoskop bruksanvisning

Avsedd anvandning: 3M™ Littmann® Master Cardiology™ Stetoskop fir enpatientsanvéndning &r endast avsett for medicinsk diagnostik. Det
kan anvandas for auskultation av hjarta, lungor och andra kroppsljud.

Rapportera en eventuell allvarlig handelse som har intréffat i samband med enheten till 3M och den lokala behdriga myndigheten (EU) eller
lokala myndigheter.

Bruksanvisning (se bilderna pp. 1):
o Sitt in stetoskopet i dronen: Oronoliverna ska vara vénda framat mot din nésa (fig. 1).
« Justera headset-spanningen med avseende pa komfort och ljudkvalitet: Dra isér oronoliverna (fig. 2) eller pressa dem samman (fig. 3).
o Littmans instéllbara membran for dvervakning av Iaga och hoga frekvenser:
o Foratt forstérka lagfrekventa ljud, tryck stadigt mot patienten (fig. 4).
o Foratt forstarka hogfrekventa ljud, tryck stadigt mot patienten (fig. 5).
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Borttagning av membranet:
Ta bort félgen/membranet i tva delar genom att rulla av félgen fran broststyckets kant. Ta bort membranet frén falgen.

Montering av det instéllbara membranet:

Sétt félgen pa membranet genom att borja med falgen som sitter ovanfor den lasbara sidan av membranet och sétta in membranénden i falten

(fig. 6). Fast sedan falgen/membranet vid brststycket for att Iangsamt far den att rulla runt falgen och dver broststyckets kant med bada tummarna
(fig. 7). Inspektera visuellt den flexibla kanten av membranet dar den &r i kontakt med félgen och justera vid behov rér en fin passform (fig. 8).

Adapter for specialprocedurer for auskultation p& mindre stéllen (ingér i ladan):
Anvand adaptern for specialprocedurer for pediatriska eller smala patienter och for auskultation pa svara platser som karotidbedomning. Fast
adaptern vid broststycket genom att pressa det Gver membranet (fig. 9).

Rengdring, desinfektion och forvaring:

Rengdr mellan understkningarma med en vatservett med 70% isopropylalkohol eller en engéngsservett med tval och vatten. En
2% blekningsldsning kan anvandas for att desinficera ditt stetoskop, men rdren kan missfargas vid kontakt med blekmedet.

Enheten med falg adaptern for specialp och dronoli kan tas bort for rengdring. Se till att alla delar och ytor ar torra
innan du atermonterar dem. Dra ordentligt for att ta ut Gronoliverna ur headset (fig. 10). For att sétta fast dronoliverna, tryck in kortsidan ordentligt
i horselgangen tills den Klickar pa plats (fig. 11). For att forhindra skador pa hrselgangen, se till att dronoliverna sitter fast ordentligt pa headsetet
innan du sétter dem i Gronen.

For att forhindra skador pé stetoskopet, undvik foljande: sank inte ned ditt stetoskop i en vétska, utsatt inte ditt stetoskop for ndgon
steriliseringsprocess och forvara den inte i extrem vérme. For att forhindra fldckar pa stetoskoproret, undvik kontakt med pennor, markdrpennor,
tidningstryck eller annat tryckt material. Det & god praxis att bara stetoskopet dver en krage om mjligt.

Kassering: Skaffa bort innehall/containers i enlighet med lokala/regi \ationellai i orordningar.

Littmann-stetoskop Service and garantiprogram: Littmann Master Cardiology-stetoskop garanteras materialfel eller utfdrande for en period
av 7 ar fran inkpsdatum. Reparationer gors kostnadsfritt under garantiperioden genom att skicka tillbaka stetoskopet till 3M, utom i fall med
uppenbar felanvéndning eller oavsiktlig skada. For service och reparation i USA, besok webbplatsen www.littmann.com/service eller ring
1-800-292-6298. Om du befinner dig utanfor USA, besok webbplatsen www.littmann.com for kontaktinformation till ditt lokala 3M-kontor.

Besok www.littman.com fr mer information.

Brugervejledning til 3M™ Littmann® Master Cardiology™ Stetoskop

Tilsigtet anvendelse: 3M™ Littmann® Master Cardiology™ Stetoskop er beregnet til brug for medarbejdere i sundhedssektoren og mé kun
anvendes til medicinsk diagnostik. Det kan bruges til auskultation af lyd fra hjerte, lunger og andre dele af kroppen.

Alvorlige haendelser i relation til udstyret skal anmeldes til 3M og den lokale kompetente myndighed (EU) eller den lokale lovgivende myndighed.

Brugervejledning (se figurer pp. 1):
Szt stetoskopet i arerne: Greolivenerne skal vende fremad mod naesen (figur 1).
 Justér headsettet, sa du har god komfort og lydkvalitet: Trek bjlerne fra hinanden (figur 2), eller tryk dem mod hinanden (figur 3).



o Lyt il lav- og hejfrekvente lyde med Littmanns vendbare membran:
o Lyde med lavere frekvens fremhaves ved at anvende et lettere tryk mod patienten (figur 4).
o Lyde med en hgjere frekvens fremhaves ved at anvende et fast tryk mod patienten (figur 5).

Sédan tages membranen ud:
Fiern den todelte ring- og membranenhed ved at rulle ringen af bryststykkets kant. Tag derefter membranen af ringen.

Sadan iszttes den vendbare membran:

Seet ringen pa membranen ved forst at sette ringen over membranens tekstside og derefter stte kanten af membranen ind i ringen (figur 6). Seet
derefter ring fast pa br ved langsomt at rulle ringen omkring og ind over bryststykkets kant med begge tommelfingre
(figur 7). Kontrollér visuelt membranens fleksible kant, hvor den er i kontakt med ringen, og justér den, s& den sidder glat (figur 8).

Adapter til seerlige procedurer til auskulation af sma undersogelsessteder (medfalger):
Brug adapteren til serlige procedurer til paediatriske eller tynde patienter samt til auskultation p& vanskelige steder og til karundersagelser.
Adapteren sattes pa bryststykket ved at trykke den ned over membranen (figur 9).

Rengering, desinfektion og opbevaring:
Stetoskopet rengeres mellem undersggelserne med en serviet med 70 % isopropylalkohol eller en engangsserviet med s&be og vand. Stetoskopet
kan desinficeres med en 2 % kloroplasning. Kontakt med klor kan dog medfgre misfarvning af slangen.

Ring p il szrlige pi 0g greoli kan tages af fgr rengaring. Kontrollér, at alle dele og overflader er tarre, for

stetoskopet samles igen. @reolivenerne tages af headsettet ved at traskke hérdt i dem (figur 10). Greolivenerne seettes pé ved at trykke den fille side
hérdt mod bejlen, til den Klikker pé plads (figur 11). For at undga skader i gregangen skal det sikres, at greolivenerne sidder godt fast pa headsettet,
for du sztter dem i orerne.

For at undgé skader pé stetoskopet ma det ikke nedsznkes i vaeske af nogen art, udsattes for steriliseringsprocesser eller opbevares ved ekstremt
haje temperaturer. For at undga misfarvninger pa stetoskopets slanger ber kontakt med kuglepenne, tuschpenne, aviser eller andre tryksager
undgas. Det er god praksis altid at baere stetoskopet over en krave, nar det er muligt.

Bortskaffelse: Indholdet/emballagen skal bortskaffes i henhold til geeldende lol i i i i regler.

Service- og garantiprogram for Littmann stetoskoper: Littmann Master Cardiology stetoskopet er omfattet af syv (7) drs garanti mod fejl

i materialer og udforelse. | garantiperioden foretages reparationer vederlagsfrit ved returnering af stetoskopet til 3M. Dette geelder dog ikke
tilfeelde, hvor stetoskopet tydeligt har vaeret udsat for forkert brug eller haendelige skader. For oplysninger om service og reparation i USA, se
www.littmann.com/service, eller ring pa 1-800-292-6298. Brugere uden for USA henvises til www.littmann.com for kontaktoplysninger il det
lokale 3M-kontor.

Yderligere oplysninger findes pa www.littmann.com.
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Brukerhandbok for 3M™ Littmann® Master Cardiology™ stetoskop

Tiltenkt bruk: 3M™ Littmann® Master Cardiology™ stetoskop er bare beregnet for bruk av profesj D il
diagnoseformal. Det kan brukes til auskultasjon av lyder fra hjerte, lunger og andre organer.

Vennligst rapporter en alvorlig hendelse som opptrer i forbindelse med enheten, til 3M og de ansvarlige lokale myndigheter (EU) eller lokale
reguleringsmyndigheter.

Bruksanvisning (se figurer pp. 1):
o Plasser pet i arene dine: Greproppene skal peke fremover mot nesen (figur 1).
 Juster strammingen av hodesettet for komfort og lydkvalitet: Trekk arebaylene fra hverandre (figur 2) eller klem dem sammen (figur 3).
o Lyt til lav- og heyfrekvente lyder med Littmann justerbare membran:
o For & fremheve lyder med lavere frekvens bruker du et lett trykk mot pasienten (figur 4).

o For & fremheve lyder med hoyere frekvens bruker du et fast trykk mot pasienten (figur 5).

Fjerne membranen:
Fjern den todelte ring-/membranenheten ved a rulle ringen av kanten pa bryststykket. Deretter fierner du membranen fra ringen.

Montering av den justerbare membranen:

Monter ringen pa membranen ved 4 legge ringen over tekstsiden av membranen og tre kanten av membranen inn i ringen (figur 6). Deretter fester
du ring-/membranenheten til bryststykket ved & rulle ringen langsomt rundt og over kanten pa bryststykket med begge tomlene (figur 7). Kontroller
visuelt den fleksible kanten av membranen der den mater ringen, og juster ved behov slik at ringen sitter jevnt og riktig (figur 8).

Spesialprosedyreadapter for auskultasjon av sma steder (inkludert i pakken):
Bruk spesialp! ly pteren til pediatriske eller tynne pasienter og for auskultasjon pa vanskelige steder, slik som Karotisk vurdering. Fest
adapteren til bryststykket ved a trykke den over membranen (figur 9).

Rengjering, desinfisering og lagring:

Rengjor mellom undersokelser med en klut med 70 % isopropylalkohol eller en engangsklut med sape og vann. Stetoskopet kan desinfiseres med
en 2 % blekemiddellasning; men da kan slangen bli misfarget etter eksponering for blekemiddelet.

Ring-/membranenheten, spesialpi y p og greproppene kan fiernes for rengjaring. Kontroller at alle delene og overflatene er tarre for
ny ing. For & fieme oreproppene fra ma du trekke hardt i dem (figur 10). For & feste ereproppene skyver du den minste siden
bestemt inn i erebaylen til den klikker helt pa plass (figur 11). For & hindre skade pa erekanalen mé du serge for at ereproppene er godt festet til
hodesettet for du stikker dem inn i grene.

For & hindre skade pa stetoskopet ma du ikke legge stetoskopet ned i vaske, utsette for noen steriliseri )sess eller lagre det

i ekstrem varme. For ikke & fa flekker pa stetoskopslangen mé du unnga berering med penner, tusjer, ferske aviser eller annet trykt materiale. Det
er god praksis & baere stetoskopet over en krage nar dette er mulig.

Avhending: Kast innholdet/beholderen i samsvar med lokale/regi j i j forskrifter.

Service- og garantiprogram for Littmann stetoskop: Littmann Master Cardiology stetoskop er garantert mot mangler i materiale og utfarelse
i en periode pa (7) ar. | garantitiden vil reparasjoner bli utfart uten kostnad mot retur av stetoskopet til 3M, unntatt i tilfeller med opplagt misbruk
eller ulykkesskader. For vedlikehold og reparasjon i USA, se www.littmann.com/service eller ring 1-800-292-6298. Hvis du er utenfor USA, se
www.littmann.com for kontaktinformasjonen til ditt lokale 3M-kontor.

For mer informasjon, se www.littmann.com.
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3M™ Littmann® Master Cardiology™ -stetoskoopin kéyttdopas

Kayttotarkoitus: 3v™ Littmann® Master Cardiology™ -stetoskooppi on tarkoitettu kéytettéviks ter llon ammattilaisille
laéketieteelliseen diagnostiikkaan. Sité voidaan kéyttad sydémen, keuhkojen ja muiden kehon osien kuunteluun.

limoita laitteeseen liittyvistd vakavista vaaratilanteista 3M:lle ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle (EU) tai paikalliselle
sadntelyviranomaiselle.

Kéyttoohjeet (katso kuvat pp. 1):
o Aseta i korvillesi: Kor iden on osoi din kohti nenaa (kuva 1).
* Saada kuuntelukaarten kiristys mukavaksi ja danenlaadun kannalta hyvéksi: Veda korvaputkia erilleen (kuva 2) tai purista niita
yhteen (kuva 3).
* Matala- ja korkeataajuisten danien kuuntelu séétyvén Littmann-kuuntelukalvon avulla:
o Kevyt paine potilasta vasten korostaa matalataajuisia adnia (kuva 4).
o Voimakas paine potilasta vasten korostaa korkeita taajuuksia (kuva 5).

Kuuntelukalvon |rrottam|nen
Irrota iosail ja kokonaisuus tyontamalla kiinnitysrengas irti rintakappaleen reunasta. Irrota kuuntelukalvo
tdmén jalkeen kunmtysrenkaasta

Saatyvan kuuntelukalvon kokoaminen:

Aseta kiinnity iinnitysrengas ensin luettavan puolen ylapuolelle ja tydntamallé kuuntelukalvon
reuna k||nn|tysrenkaaseen (kuva 6). Kiinnita taman jélkeen kiinnitysrenkaan ja kuuntelukalvon kokonaisuus rintakappaleeseen tyontamalla
Kiinnitysrengas rintakappaleen ympéri ja paélle kdyttamalla kumpaakin peukaloa (kuva 7). Tarkasta silmamaaraisesti kuuntelukalvon taipuisa reuna
kohdasta, jossa se kiinnittyy kiinnitysrenkaaseen, ja saéda tarvittaessa tasaisen istuvuuden aikaansaamiseksi (kuva 8).

Erikoissovitin pienten kohteiden kuunteluun (siséltyy pakkaukseen):
Kéyté erikoissovitinta pediatristen tai laihojen potilaiden tai sijainniltaan hankalien kohteiden kuunteluun, esimerkkina kaulavaltimoiden kuuntelu.
Kiinnitd sovitin rintakappaleeseen painamalla se kuuntelukalvon pélle (kuva 9).

Puhdistus, desinfiointi ja silytys:

Puhdista kayttéjien vélilla 70 % isopropyylialkoholiliinalla tai saippualla ja vedelld kostutetulla kertakéyttoiselld linalla. Stetoskoopin desinfiointiin
voidaan kéyttd 2 % valkaisuliuosta; letkusto voi kuitenkin haalistua valkaisuaineelle altistuessaan.

Kuuntelukalvon ja kiinnity erikoissovitin ja korvakapp: voidaan irrottaa puhdistusta varten. Varmista, ettd kaikki osat
ja pinnat ovat kuivia ennen kokoamista. Korvakappaleet irtoavat kuuntelukaarista vetdmalld voimakkaasti (kuva 10). Korvakappaleet kiinnittyvat
painamalla pient4 puolta voimakkaasti korvaputkeen, kunnes se napsahtaa taysin paikalleen (kuva 11). Esté korvakéytavan vahingoittuminen
varmistamalla, ettd korvakappaleet ovat tiukasti kiinni kuuntelukaarissa, ennen kuin laitat ne korviisi.

Esté stetoskoopin vaurioituminen: &l upota ia mihinkaén &l steriloi stetoskooppia mill&an menetelmall'
sdilytd sitd erittdin korkeissa lampétiloissa. Esté stetoskoopin letkuston tahraantuminen estamalla
sanomalehtipaperiin tai muihin painatteisiin. Hyva kdytanto on pitaa stetoskooppia kauluksen péalld aina, kun se on mahdolhsta

Havittaminen: Havitd sisaltd/pakkaus paikallisten/kansallisten/kansainvalisten sadnndsten mukaisesti.

laka

12



Littmann-stetoskooppien huolto- ja takuuohjelma: Littmann Master Cardiology -stetoskoopille mydnnetéan seitsemén (7) vuoden takuu

aine- ja valmistusvikojen varalta. Takuuaikana korjaukset tehdéén veloituksetta, kun stetoskooppi palautetaan 3M:lle, paitsi selvissé vadrinkaytto-
ja vahinkotapauksissa. Kay Yhdysvalloissa tarjottavaa huoltoa ja korjausta varten osoitteessa www.littman.com/service tai soita numeroon
1-800-292-6298. Jos olet Y j etsi paikallisen 3M-toimiston yhteystiedot osoitteesta www.littmann.com.

Jos tarvitset lisétietoja, kdy osoitteessa www.littmann.com.

Manual do Utilizador do Estetoscopio Littmann® Master Gardiology™ da 3M™

Utilizagao prevista: o Estetoscapio Littmann® Master Cardiology™ da 3M™ destina-se a uso por profissionais de cuidados de satde apenas
para fins de diagndstico médico. Pode ser utilizado para auscultagdo do coragao, pulmdes e outros sons corporais.

Relate qualquer incidente grave que ocorra relacionado com o dispositivo @ 3M bem como & autoridade local competente (EU) ou autoridade

- regulamentar local.
Instrugdes de Utilizacdo (consultar Figuras pp. 1):
 Colocacao do estetoscopio nos ouvidos: as olivas devem estar viradas para a frente, na diregao do seu nariz (Figura 1).
 Ajuste da tensdo do conjunto para conforto e qualidade de som: afaste os tubos (Figura 2) ou aperte-o0s um contra o outro (Figura 3).
* Quvir sons de elevada e de baixa frequéncia com os diafragmas ajustaveis da Littmann:
o Para enfatizar os sons de frequéncia mais baixa, utilize uma presséo leve contra o paciente (Figura 4).
o Para enfatizar os sons de frequéncia mais elevada, utilize uma pressao firme contra o paciente (Figura 5).

Remover o diafragma:
Remova o conjunto de duas pecas do arco/diafragma rolando o arco para o retirar do rebordo da campanula. Remova depois o diafragma do arco.

Montagem do diafragma ajustével:

Coloque o arco no diafragma comegando por posicionar o arco por cima do lado legivel do diafragma e inserindo o rebordo do diafragma dentro
do arco (Figura 6). Encaixe depois o conjunto do arco/diafragma na campanula rodando lentamente o arco em torno do e sobre o rebordo da
campanula usando ambos os polegares (Figura 7). ione depois a idade flexivel do diafragma no local onde se encontra com o arco e
ajuste conforme necessario para um encaixe suave (Figura 8).

Adaptador para procedimentos especiais para auscultagio em locais pequenos (incluido na embalagem):
Use o Adaptador para procedimentos especiais para pacientes pediatricos ou magros e para auscultacao em locais dificeis, como avaliaco da
cardtida. Encaixe o adaptador na campanula pressionando-a por cima do diafragma (Figura 9).

Limpeza, desinfecao e armazenamento:

Limpe entre exames com uma toalhita de 70% de alcool isopropilico ou com uma toalhita descartavel com égua e sabao. Pode ser utilizada uma
solucdo de lixivia a 2% para desinfetar o estetoscopio. Contudo, a tubagem pode ficar descolorada apds exposicao a lixivia.

0 conjunto do i p para p! i especiais e olivas podem ser removidos para fins de limpeza. Todas as pecas

e superficies devem estar secas antes de as voltar a montar. Para remover as olivas do conjunto, puxe com firmeza (Figura 10). Para encaixar

as olivas, empurre o lado pequeno da oliva com firmeza contra o tubo até encaixar por completo (Figura 11). Para evitar danos no canal auditivo,
verifique que as olivas se encontram devidamente colocadas nos auscultadores antes de as inserir nos ouvidos.
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Para prevenir a ocorréncia de danos no estetoscopio, ndo: submerja o estetoscdpio em nenhum liquido, sujeite o estetoscopio a nenhum processo
de esterilizag&o ou armazene o pio em condicdes de temp extremas. Para evitar manchas na tubagem do estetoscdpio, evite
0 contacto com canetas, marcadores, papel de jornal ou outros materiais impressos. Utilizar o seu estetoscpio @ volta do colarinho sempre que
possivel é considerado uma boa pratica.

elimine o contell ipiente de acordo com os locais/regi
Programa de manutencao e garantia do estetoscdpio Littmann: o estetoscdpio Littmann Master Cardiologia tem uma garantia contra quaisquer
defeitos de material ou fabrico durante um periodo de sete (7) anos. Durante o periodo da garantia, as reparacdes serdo realizadas gratuitamente
mediante a devolugo do estetoscopio a 3M, a exceco de casos dbvios de utilizagdo indevida ou de danos acidentais. Para manutengdes e
reparacdes nos EUA, aceda a www.littmann.com/service ou ligue para o nimero 1-800-292-6298. Se nédo estiver no territério dos EUA, aceda a
www.littmann.com para obter o contacto do seu escritdrio da 3M local.

Para obter informagdes adicionais, visite www.littmann.com.

Manual do usuario do Estetoscopio 3M™ Littmann® Master Cardiology™

Uso pretendido: 0 Estetoscapio 3M™ Littmann® Master Cardiology™ & indicado para uso por profissionais de satide apenas para fins
diagnésticos. Pode ser utilizado para auscultagdo do coragdo, pulmao e outros ruidos corporais.

Relate um incidente grave ocorrido em relacéo ao dispositivo @ 3M e a autoridade competente local (UE) ou autoridade regulatoria local.

Instrucdes de uso (vide Figuras pp. 1):

 Coloque o estetoscopio em seus ouvidos: As olivas deverdo apontar em diregdo ao seu nariz (Figura 1).

 Ajuste a tensao dos fones de ouvido para conforto e qualidade do som: Separe os tubos auriculares (Figura 2) ou junte-os simultaneamente
(Figura 3).

 Ausculte os ruidos de frequéncia baixa e alta com o diafragma ajustavel Littmann:
o Para enfatizar ruidos de menor frequéncia, utilize presséo leve contra o paciente (Figura 4).
o Para enfatizar ruidos de frequéncia mais elevada, pressione com firmeza contra o paciente (Figura 5).

Retirada do diafragma:
Retire o conjunto do arco/diafragma de duas pegas rolando o arco para fora do limite do auscultador. Entdo, retire o diafragma do arco.

Montagem do diafragma ajustavel:

Coloque o arco no di com o arco posicionado acima do lado legivel do diafragma e inserindo a borda do diafragma no arco
(Figura 6). Depois, anexe o conjunto de arco/di a0 rolando 0 arco em torno e acima da borda do auscultador com
ambos 0s p (Figura 7). i i ahorda flexivel do diafragma onde ela encontra o arco e ajuste conforme necessario para

obter um ajuste suave (Figura 8).

Adaptador para procedimentos especiais para auscultagéo de local pequeno (incluido na caixa):
Utilize o adaptador para procedimentos especiais para pacientes pediatricos ou magros e para auscultagéo em locais dificeis, como avaliagdo de
cardtida. Anexe o adap a0 pressi -0 sobre 0 di (Figura 9).
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Limpeza, desinfeccdo e armazenamento:

Limpe entre os exames com uso de um lengo com @lcool isopropilico @ 70% ou lenco descartével com dgua e sabonete. Uma solugéo alvejante
a 2% podera ser utilizada para desinfecgao de seu estetoscdpio; contudo, os tubos poderdo se descolorir apds a exposicéo ao alvejante.

0 conjunto de arco/diafragma, adaptador para procedimentos especiais e fones de ouvido podem ser removidos para limpeza. Assegure-se de
que todas as pegas e superficies estejam secas antes de remontar. Para retirar as olivas dos fones de ouvido, puxe com firmeza (Figura 10). Para
encaixar as olivas, empurre o lado pequeno com firmeza ao tubo auricular até encaixar completamente (Figura 11). Para prevenir lesdo ao canal
auricular, certifique-se de que as olivas estejam firmemente encaixadas nos fones de ouvido antes de inseri-las em seus ouvidos.

Para evitar dano ao 6pio, ndo mergulhe seu 6pio em nenhum liquido, néo o submeta a nenhum processo de esterilizacéo nem
armazene em local de calor extremo. Para prevenir manchas do tubo do estetoscopio, evite o contato com canetas, marcadores, tinta de impressao
ou qualquer outro material de impressao. E boa pratica usar seu estetoscopio por cima de uma gola, sempre que possivel.

Descarte: Descarte o contetido/recipiente de acordo com as normas locais/regionai ionais/internacionais.

Programa de servicos e garantia do estetoscopio Littmann: O estetoscdpio Littmann Master Cardiology é garantido contra quaisquer defeitos
no material € méo de obra por um periodo de sete (7) anos. No periodo de garantia, reparos poderdo ser feitos sem custo mediante a devolugéo do
estetoscopio a 3M, exceto em casos de abuso 6bvio ou dano acidental. Para servicos e reparo nos EUA, visite www.littmann.com/service ou ligue
para 1-800-292-6298. Se estiver fora dos EUA, visite www.littmann.com para obter informagdes de contato de seu escritdrio local da 3M.

Para obter mais informacdes, visite www.littmann.com.

Eyxewitio Xpriotn 3M™ Littmann® Master Cardiology™ 2tnBookomiou

ZKOTOUEVN XPAON: To 3M™ Littmann® Master Cardiology™ $n80ooKdrio Tipoopiletat yia yprion Ao emayyeApaties Tou Topéa e vyeiag,
( yla [aTpIKolg dlay (¢ okomouc. Mmopei va xpnatportownBel yia Ty akpéaon e KapdIag, Twv TIVEVHOVWY Kat GAAWY AWV
TOU 0PyavIoHOU.

Avadépete 0oBapd TePIOTATIKA TIO TIPOKUTTTOUV Oe axéan He T auakeur atnv 3M Kat v Torikr appodia apyr (EE) i v Torukr pubpioTiky apxn.

06nyiec xpnong (BA. Ewoveg pp. 1):
* TomoBetiote To ZtBookomo ata autid oac: Ot eMEC TwV aKOUGTIKWV TIETEL va €youy TipdaBla katelBuvan Tipog T poTN oag (Ekéva 1).
* Npocappdote ™ cloPien Twv DV yia Gveon kat mowdtnTa fyou: Avoi€te (Ewova 2) 1) adi€te Ta axouaTikd (Ewova 3).
* Akpoaoteite fYouc apnAig Kat vPnAng ouxvotnTa pe to Zuvrovi{opevo Aappaypa Littmann.
o [ia va eotidoete o€ Ao XaHnAGTEPNG ouyvoTNTag, ackrate eAadpid Trieon atov acBev (Ekova 4).
o la va eonidoere o riyouc uhnAdTEpN! oTnTac, aokrote HeyahlTepn Tticon atov acBeviy (Ekova 5).

Adaipean Tov Slappdyparoc:
Adpaipéate T Sictagn oo tepayivv xeiloug/Sladpaypatog adaipvag To yeiAog amo To AKPO ToU KopPATION BPaKa. £Tn GuVEKEa adaIpEaTE TO
dladpaypa amo o yeilog.

ZuvappoAdynon Zuvtovi{Gpevou Alapayparoc:

TortoBetrote 1o yeihog 010 SlAGpaypa, EEKVIVTAS e TOTOBETON TOU THavw aTo Ty opatr) TAeupd Tou Sladpdypatog Kat TomoBETan Tou kpou
Tou Sladpaypatog ato xeirog (Ewova 6). 2Tn auvéxela ouvdéate T Sidtagn xeiloug/Sladpdypatog oo koppatt Bwpaka, TepoTPEDOVTAS apya T
Xeihog yOpw Kat Tvw aro o Akpo Tou koppatiol Bwpaka, xpnatpomolwvTag Kat Toug Sbo avrixelpeg (Eova 7). EAEyEte oTrTikd To eUKapTTTo dKpo Tou
dladpdypatoc oTo anpeio TIow eATTTETAL HE TO KEAOG Kal 00T OMWg ital yia va e€aogahioete wotr epappoyr (Ekéva 8).
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Mpooappoyéag 6KV Sladikacav yia akpoaon oe Pkpd onpeia (MEpIEXETAL 0TN OUOKELAOia):
ote Tov Mpocappoyéa eBIKMY Sladikaatdy yia Tradlatpikolg f Aettolc aoBeveic kat yia akpoaon o Sokoha anpeia, OTiwg N eTiunan
Kapwtida. ZuvGEaTe Tov Ttpooappoyéa aTo KoppdTt Bwpaka TelovTag Tov Tidvw ard To Siddpaypa (Ekéva 9).

KaBapiopog, amoAdpaven Kat arwodiKevon:

KaBapiete petad twv Xproewv He PavtnAdxl pe ) aAko6An 70% r avaAwalyo PavInAGk! e oarolvt Kat vepd. Mrtopeite va
Xpnotortouoete xAwplolxo SiaAupa 2% yia Ty aroAdpaven Tou atnBoaKoTtiou. QaT00, 0t GWANVES HTIOPE VA AMOXPWHATIOTOOV PETA o TNV
¢kBean og YAwplo.

H Sictag xeikoug/Sladpaypatoc, o TPosapHoyEaC EIBIKWY SIASIKAOIWY Kal ot ENES TwV QKOUGTIKWY ool va adaipeBoly yia kabapiopo.
BeBaiwbeite 0Tt OAa Ta e€apTrApaTa Kat ot a gival oTeyvéG TPV amo TV ertavacuvappoAdynan. Na va adaipéceTe TIC EEC TWV AKOUOTIKWV
ano 1o atnBookdrtio, Tpapn€re atabepd (Ekova 10). Ma va TomoBeTrioeTe TIC ENEC AKOUTIKWY, OTIPWETE T Likprj TIAEUPA aTaBEG OTO AKOUTTIKG
JéXL Va Koupmwoel ot Béon e (Eikva 11). Ma Ty amoguyr TPauPATIN®Y 0T Kaval autiod, BeBaiweite 0Tt ol ENEC TWV QKOUOTIKWY €ival
otafepd TomoBeTnEVES 0T0 0TNBOGKOTIIO, TTIV TIC EL0AYAYETE OTA QUTIA 0.

Ta va anodoyete ¢ BAaPec ato anBookdrio, pn Pubiete To aBoakaTtio ge Lypd, PN uTToBAMETe To atnBoakaTtio ge omoladrmore Sladikasia

amoateipwang kat pnv 10 GuldaaeTte ae auvBirikeg LYNAG Beppiokpaoiac. Ma va amodoyeTe Toug Aekede aToug owAveS Tou atnBoakoriou,

anodiyete T emagr pe aTuAd, papkadopouc, epnpepidec i A Eviurta UAIKA. Mia Kahr TipakTIK eivat va Gopdte To oTnBoGKOTIO TIdvw aTto ylakd,

OToU eival eQIKTO.

Anoppupn: Amoppilte To Teplexdpevo/To Soyeio alpdwva He Toug TomKoG/mepIdEpELaKol/eBVIKoUC/Siebveic kavoviapolg.

Mpdypappa emokevig kat eyyonang ZmBookomiwv Littmann: To otnBookomio Littmann Master Cardiology SiaBétet eyyinon katd twv ateAetav
e UNIKG Kat epyaaia yia Tepiodo emea (7) etwv. Evidg e Trepidbou eyydnanc, ot MIOKEUEC TTpaypaTooIojvTaL KWPIS XPEWaN KATOTIV TN ETIOTPORIC
T0U 0TNAOCKOTTIOU aTNV 3M, EKTOC TWV TIEPITTTWOEWY EUGAVOUC KaTxpnang f (UGS amo atiynua. Mia e§urinpeTnon pPIC Kal ETOKEVEC OTIC

HNA, emuiokedBeite  dietBuvan www.litmann.com/service 1} tnAedwviiote ato 1-800-292-6298. Edv Bpi €KTOC Twv HINA, € i

n SledBuvon www.littmann.com yia va paBeTe Ta aTolxeia EMIKOVWVIAg ToL TOTIKOD ypadeiou e 3M.

Ta meploodTepeg TANpodopieg, TioKedTeite T SieBuvon www.littmann.com.

Instrukcja obstugi stetoskopu 3M™ Littmann® Master Gardiology™

Przeznaczenie: Stetoskop 3V™ Littmann® Master Cardiology™ jest przeznaczony do uzytku wytacznie przez pracownikGw stuzby zdrowia do
zastosowan diag ych. Mozna go st ¢ do ostuchiwania serca, pluc oraz innych dzwigkéw ludzkiego organizmu.

Powazne zdarzenia wystepujace w zwiazku z tym wyrobem nalezy zgtaszac firmie 3M oraz wiasciwemu organowi krajowemu (UE) lub krajowemu
organowi nadzorczemu.

Instrukcja uzywania (patrz rysunki pp. 1):

 Zakfadanie stetoskopu do uszu: Oliwki powinny byc skierowane w strong nosa uzytkownika (rysunek 1).

 Regulacja napiecia liry w celu zapewnienia komfortu i jakosci dzwigku: Rozciagnac przewody douszne (rysunek 2) lub je Scisna¢
(rysunek 3).

 Nastuchiwanie dzwigkow o niskiej i wysokiej czestotliwosci przy uzyciu przestrajalnej membrany Littmann:
oAby wyrazniej stysze¢ dzwigki o nizszej czestotliwosci, stosowac delikatny nacisk wzgledem ciata pacjenta (rysunek 4).

oAby wyrazniej stysze¢ dzwigki o wyzszej czestotliwosci, st ¢ mocny nacisk ciata pacjenta (rysunek 5).
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Zdejmowanie membrany:
Zdjac Sciowy zespot obwddki taczajac obwodke z krawedzi glowicy. Nastgpnie wyja¢ membrane z obwodki.

Montowanie przestrajalnej membrany:

Zalozy¢ obwddke na membrang, zaczynajac od umiejscowienia obwddki nad strong membrany z czytelnym napisem i wprowadzajac krawedz
membrany do obwddki (rysunek 6). Nastepnie dotaczy¢ zespét obwddki/membrany do glowicy, powoli toczac obwddke wokét, po krawedzi glowicy,
za pomoca obydwu kciukow (rysunek 7). Skontrolowa¢ wzrokowo miejsce styku elastycznej krawedzi membrany z obwddka i starannie dopasowac
te elementy (rysunek 8).

Adapter do procedur specjalnych do ostuchiwania mniejszych powierzchni ciata (zawarty w opakowaniu):
Adapter do procedur specjalnych jest przeznaczony do badania dzieci lub pacjentéw o drobnej budowie ciata oraz do ostuchiwania trudno

dostgpnych miejsc, np. przy badaniu tetnicy szyjnej. Adapter nalezy dotaczy¢ do glowicy, jac go na brang i dociskajac (rysunek 9).
Czyszczenie, dezynfekcja i przechowywanie:

Czyscic migdzy badaniami 70% izopropylowym lub chusteczkg jednorazowa i woda z mydtem. Do dezynfekcji
stetoskopu mozna uzy¢ 2% roztworu wybi jednak po ie z wybi dren moze ulec przebarwieniu.

Na czas czyszczenia mozna zdja¢ zespdt obwddki/membrany, adapter do procedur specjainych i oliwki. Przed ponownym zlozeniem nalezy sie
upewnic, ze wszystkie czesci i powierzchnie sa suche. Aby zdjac oliwki z liry, nalezy je pociagna¢ pewnym ruchem (rysunek 10). Aby przymocowac
oliwki, nalezy wsuna¢ mniejsza strong pewnym ruchem na przewdd douszny az do catkowitego zablokowania (rysunek 11). Aby zapobiec
uszkodzeniu kanatu przed zatozeni I nalezy sp ic prawi zamocowanie oliwek na lirze.

Aby zapobiec uszkodzeniu stetoskopu, nie nalezy: zanurza¢ go w zadnych piynach, poddawac jakimkolwiek procesom sterylizacji ani
przechowywac w bardzo wysokich temperaturach. Aby zapobiec zabarwieniu drenu stetoskopu, unikac kontaktu z diugopisami, flamastrami,
papierem gazetowym lub innymi zadrukowanymi materiatami. Dobrg praktyka jest noszenie stetoskopu na kotnierzu, gdy tylko jest to mozliwe.
Utylizacja: Zawarto$¢/pojemnik nalezy zutyli ¢ zgodnie z i/regionalnymi/krajowymi/mi ymi przepisami.

Program serwisu i gwarancji Littmann: G lje sie, ze Littmann Master Cardiology bedzie wolny od wad
materiatowych i wykonawczych przez okres siedmiu (7) lat. W okresie gwarancji naprawy beda wykonywane bez opfaty po zwréceniu stetoskopu
do firmy 3M, oprécz przypadkéw oczywistego naduzycia lub przypadkowego uszkodzenia. Informacje na temat serwisu i napraw na terenie USA
mozna uzyskac, odwiedzajac witryng www.littmann.com/service lub dzwonigc pod numer 1-800-292-6298. W przypadku krajow innych niz USA
dane kontaktowe lokalnego biura firmy 3M mozna znalez¢ w witrynie www.littmann.com.

Wiecej informacii znajduje sig w witrynie www.littmann.com.
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3M™ Littmann® Master Cardiology™ fonendoszkop hasznalati (itmutato

Felhasznalasi javaslat: A 3M™ Littmann® Master Cardiology™ fonendoszképok hasznalata kizardlag egészségiigyi szakemberek dltal,
diagnosztikai célbol javallott. Alkalmas a sziv, tiidd és egyéb testhangok azonositéséra.

Az eszkozzel dsszefiiggésben fellépd barmely stlyos eseményt jelenteni kell a 3M vallalatnak, valamint az illetékes helyi hatdsagnak (EU) vagy
a helyi szabalyoz hatosagnak.

Hasznalati utmutato (Iasd az abrakat pp. 1):

* Helyezze be a fonendoszkapot a fiileibe: A fillolivaknak elrefelé, az orr iranyéba kell mutatniuk (1. dbra).

* A kényelem és a megfeleld hangmindség érdekében végezze el a fejhallgatd bedllitasat: Hizza szét (2. dbra) vagy nyomja dssze (3. bra)
afiilcstveket.

A Littmann hangolhaté membran technoldgidjanak kdszonhetden az alacsony és magas frekvenciajii hangok tisztan hallhatok:
o Az alacsony frekvencigji hangok kiemeléséhez alkalmazzon enyhe nyomast a hallgatofejre (4. dbra).
o Amagasabb frekvencigji hangok kiemeléséhez alkalmazzon erdsebb nyomast a hallgatofejre (5. dbra).

A membrén eltavolitasa:
Akét részhdl allo peremgyir(/membran egység eltavolitisahoz fejtse le a peremgy(iriit a hallgatofej szélérdl. Ezt kivetden tavolitsa el a membrant
a peremgyr(irol.

A hangolhato membran dsszeszerelése:

A membran feliratos oldala fell kezdve rogzitse a peremgyiriit a membranon oly médon, hogy beleilleszti a membran szélét a peremgytiriibe
(6. abra). Ezt kovetden csatlakoztassa a p (ir(i an egységet a fejre Ugy, hogy hii ljjai segitségével korben racsisztatja

a peremgyir(it a hallgatofejre (7. bra). Ellendrizze a membran rugalmas szélének illeszkedését a peremgyiriihdz, és sziikség esetén korrigalja azt

amegfeleld illeszkedés érdekében (8. dbra).

Specidlis eljarasokhoz alkalmazhato adapter kis teriiletek feletti auszkultaciohoz (a csomagban megtaldlhato):
A specidlis eljdrasokhoz alkalmazhatd adapter hasznalata gyermekek, vékony betegek és nehezen hozzéférhetd helyek vizsgélata, példaul
carotisvizsgélat soran javasolt. A membranra nyomva csatlakoztathatja az adaptert a hallgatofejhez (9. abra).

Tisztitas, fertdtlenités és tarolas:

Vizsgalatok kdzott 70%-os izopropil-alkohollal atitatott torldkendd vagy szappan, viz és egyszer hasznalatos torlokendd segitségével végezze

a tisztitast. A fonendoszkp fertétlenithetd 2%-os hipdoldat segitségével is, azonban ez a cstvezeték elszinezidéséhez vezethet.

A peremgy(iri/membran egység, a specidlis eljdrasokhoz alkalmazhaté adapter és a fiilolivk eltavolithatok tisztitas céljabol. Az Gjboli dsszeszerelés
el6tt gydzGdjon meg réla, hogy minden alkatrész és feliilet megszaradt. A fiilolivak fejhallgatordl vald eltvolitasahoz hatarozott mozdulattal hizza

le azokat (10. dbra). A fiilolivak csatlakoztatasahoz nyomja erdsen azok kisebb végét a fillcsére, amig a helyiikre nem pattannak (11. dbra). A
hallojarat-sériilések elkeriilése érdekében hasznélat eldtt gy6z6djon meg réla, hogy a fiilolivak megfelelden csatlakoznak-e a fejhallgatéhoz.
Afonendoszkdp sériilésének {ilése érdekében: ne meritse a folyadékba, tovabba ne sterilizalja vagy tegye ki extrém
héhatésnak. Annak érdekében, hogy ne szinezddjon el a fonendoszkdp csove, keriilje a tollakkal, filctollakkal, Gjségpapirral vagy mas nyomtatott
termeékkel vald érintkezést. Praktikus a fonendoszkép gallér alatti viselése, amikor erre mod van.

Artalmatlanitas: A dobozt és tartaimét a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkdzi eldirasoknak megfelelden kell drtalmatlanitani.
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A Littmann fonendoszkdpok szerviz- és garanciaprogramija: A Littmann Master Cardiology idja érvényes barmily
tipust gyartési vagy anyaghiba esetére a hétéves (7) garancidlis idGtartam alatt. A garancidlis idtartamon beIuI a 3M véllalathoz visszajuttatott
fonendoszkdpok javitasa i torténik, kivéve nyilvanvald andékos rongalés vagy véletlenl okozott karok esetén. Az USA teriletén
torténd szervizzel és javitassal kapcsolatban latogasson el a www.littmann.com/service honlapra, vagy hivja az 1-800-292-6298 telefonszamot.
Az USA terilletén kivil a teriiletileg illetékes 3M iroddra vonatkozo kapcsolati adatok a www.littmann.com honlapon talélhatok.

Tovabbi informaciék a www.littmann.com honlapon talélhatok.

UzZivatelska piirucka pro stetoskop 3M™ Littmann® Master Cardiology™

Uréené pouziti: Stetoskop 3M™ Littmann® Master Cardiology™ je urcen k pouZiti zdravotnickymi odborniky pouze pro Gcely Iékarské
diagnostiky. Lze jej pouzit k poslechu srdce, plic a dalSich télesnych zvukovych projevi.

Zavaznou uddlost, kterd se vyskytne v souvislosti se zafizenim, oznamte spolecnosti 3M a mistnim pfislusnym organdim (EU) nebo mistnim
regulacnim organtim.

Navod k pouziti (viz obrazky pp. 1):
o Stetoskop umistéte do svych usi: Usni olivky musi smérovat dopredu k Vasemu nosu (obrézek 1).
* Upravte napéti hlavové soupravy pro pohodli a kvalitu zvuku: Odtahnéte usni hadicky od sebe (obrézek 2) nebo je stlacte k sobé (obrazek 3).
« S laditelnou membranou Littmann miZete poslouchat zvuky s nizkou a vysokou frekvenci:
o Cheete-li zvyraznit zvuky s nizsi frekvenci, pouZijte lehky tlak proti télu pacienta (obrazek 4).
o Cheete-li zvyraznit zvuky s vy$si frekvenci, pouzijte silny tlak proti télu pacienta (obrazek 5).

Odstranéni membrany:
Sejméte sestavu dvou kusti lemu/membrény srolovénim lemu z okraje hrudniho snimace. Poté odstrafite membranu z lemu.

Sestava laditelné membrany:

Lem membrény umistéte na membranu tak, Ze nejprve lem umistite nad stranu membrany s ¢itelnym népisem a zasunutim okraje membrany do
lemu (obrazek 6). Poté pripevnéte sestavu lemu/membrany k hrudnimu snimaci pomalym rolovanim lemu obéma palci kolem a pres okraj hrudniho
snimace (obrazek 7). Pohledem zkontrolujte pruzné okraje membrény v misté, kde se setkavaji s lemem a nastavte je dle potfeby, aby hladce
sedely (obrézek 8).

Nastavec pro specidlni postupy pro poslech na malych mistech (obsazen v krabici):
Néstavec pro specidlni postupy poutZijte pro pediatrické nebo Stihlé pacienty a pro obtiznou auskultaci, jako je napfiklad vy3etieni karotid. Néstavec
pripevnéte k imu snimaci zatlacenim pres anu (obrazek 9).

Cisténi, dezinfekce a skladovani:

Mezi vySetienimi Cistéte pomoci 70% izopropylalkoholu nebo jednorazoveé utérky s mydiem a vodou. K dezinfekei stetoskopu Ize pouzit 2% beélici
roztok; po vystaveni bélicimu prostredku vsak miize dojit ke zméné zabarveni hadicky.

Sestava lemu/membrény, néstavec pro specidini postupy a usni olivky mohou byt pro cely Citéni odstranény. Pred opétovnou montézi se ujistéte,
Ze jsou vSechny Casti a povrchy suché. Cheete-li sejmout usni olivky z hlavové soupravy, pevné zatéhnéte (obrazek 10). Cheete-Ii u$ni olivky
pripevnit, zatlacte malou stranu silné do zvukovodu, dokud nezapadne na své misto (obrazek 11). Abyste zabranili poranéni zvukovodu, ujistéte se,
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Ze jsou k hlavové sadé pevné pripojeny usni olivky, neZ je viozite do usi.

Abyste predesli pos i nesmite: ponofit kop do Z&dné kapaliny, vystavovat jej sterilizaénimu procesu ani jej skladovat
v extrémnim horku. Abyste zabranili zabarveni hadicek stetoskopu, vyhnéte se kontaktu s pery, znackovaci, novinovym papirem nebo jinym
potisténym materidlem. Pokud je to mozné, je vhodné nosit stetoskop pres limec.

Likvidace: Obsah/obal zlikvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.

Servisni a zaruéni program pro stetoskop Littmann: Stetoskop Littmann Master Cardiology je kryt zarukou na vSechny vady materidlu
a zpracovani po dobu sedmi (7) let. V zérucni dobé budou opravy provedeny bezplatné pri vraceni stetoskopu spolecnosti 3M, s vyjimkou
pripadi zjevného zneuZiti nebo nahodného poskozeni. Servis a opravy pro USA najdete na adrese www.littmann.com/service nebo volejte
na Cislo 1-800-292-6298. Pokud se nachézite mimo USA, navstivte prosim stréanky www.littmann.com, kde najdete kontaktni informace Vasi
mistni kancelare 3M.

Vice informaci naleznete na strankéch www.littmann.com.

Pouzivatelska prirucka stetoskopu 3M™ Littmann® Master Cardiology™

Zamyslané pouZitie: Stetoskop 3M™ Littmann® Master Cardiology™ je urceny na pouZitie vjhradne zdravotnickymi pracovnikmi na
diagnosticke tcely. MoZete ho pouZit na posluch srdca, pltic a inych zvukov tela.

Prosim, nahlaste akukolvek vaznu nehodu, ktord sa udiala v stvislosti s touto p i 3M a mi zodpovedajiicemu tradu (EU)

alebo miestnemu regulaénému Gradu.

Pokyny k pouzitiu (Pozri obrazky pp. 1):
o Vlozte si stetoskop do usi: USné olivky by mali smerovat dopredu k va$mu nosu (Obrézok 1).

o Upravte tlak nahlavnej stipravy tak, aby poskytovala pohodilie a kvalitny zvuk: Odtiahnite usné rirky od seba (Obrazok 2) alebo ich stlate
k sebe (Obrézok 3).

o Poutzite laditelnti membranu Littmann na posluch zvukov o nizkych a vysokych frekvenciach:
o Zvuky s nizSou frekvenciou zvyraznite vyvinutim nizSieho tlaku na pacienta (Obrazok 4).
o Zvuky s vy$Sou frekvenciou zvyraznite vyvinutim vysSieho tlaku na pacienta (Obrazok 5).

i

Odstranenie membrany:
Dvojdielnu stipravu obruce/membrany odstranite zvinutim obruce z okraju hrudného dielu. Nasledne mozZete odstranit membranu z obruce.

Zostavenie laditelnej membrény:

Nasadte obru¢ na membranu tak, Ze zacnete s obrucou umiestnenou nad stranu membrany s potlacou a viozite okraj membrény do obruce
(Obréazok 6). Nasledne pripevnite stipravu obruce; any k ému dielu pomalym nastvanim obruce okolo a cez okraj hrudného dielu
pomocou oboch palcov (Obrazok 7). Pohladom skontrolujte ohybny okraj membrény v miestach, kde sa stretd s obrucou, a v pripade potreby ich
upravte tak, aby sedeli spravne (Obrazok 8).

Adaptér na Specidlne vykony pre posluch malych miest (zahmuty v baleni):
Adaptér na Speciélne vykony mozete pouZit pri pediatrickych alebo $tihlych pacientoch a pri posluchu nérocnych miest, napriklad pri hodnoteni
karotid. Adaptér upevnite na hrudny diel jeho zatlacenim na membrénu (Obrézok 9).
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Cistenie, dezinfekcia a skladovanie:

Medzi vySetreniami p oCistite ickou so 70% izoprop alebo ickou na jedno pouzitie s mydlom a vodou. Na dezinfekciu
vasho stetoskopu mozete pouZit 2% roztok bielidla, avsak po vystaveni bielidiu sa mozu hadicky odfarbit.

Stipravu obruc any, adaptér na $peciaine vykony a olivky je mozné pred Cistenim odstranit. Pred opatovnym zloZenim sa uistite, Ze st
véetky Casti a povrchy suché. Olivky odstranite z nahlavnej stipravy silnym potiahnutim (Obrazok 10). Olivku nasadite tak, Ze jej malti Cast silne
zatlagite na usn rirku, az kym nezapadne na miesto (Obrazok 11). NeZ si olivky vloZite do usf, uistite sa, Ze st pevne nasadené k ndhlavnej
sliprave, aby ste predisli poraneniam usného kanalu.

Poskodeniu stetoskopu predidete vyhnutim sa nasledovnym aktivitim: pondranie vasho stetoskopu do akychkolvek tekutin, vystavenie vasho
stetoskopu akémukolvek sterilizacnému procesu alebo jeho skladovanie v extrémne vysokych teplotach. Aby ste predisli zafarbeniu hadiciek
stetoskopu, vyhnite sa jeho kontaktu s perami, fixkami, novinami alebo inymi tiacenymi dokumentmi. St¢astou spravnych postupov je nosit va$
stetoskop okolo goliera, kedykolvek je to mozné.

Likviddcia: Obsah/balenie zlikvidujte v stlade s miestnymi/regionalnymi indrodnymi smernicami.
Servis a zaruény program stetoskopu Littmann: Stetoskop Littmann Master Cardiology je v zaruke prutl akymkulvek defektom v materidli alebo
vypracovani po dobu siedmych (7) rokov. V rémci zérucnej doby budu opravy po vrateni i 3M dvané bez poplatku.

Toto neplati pre zjavné pripady zIého zaohchédzania alebo néhodného poskodenia. Informdcie o serwse aopravach v USA njdete na stranke
www.littmann.com/service alebo na Cisle 1-800-292-6298. V pripade, Ze sa nachadzate mimo USA, navstivte, prosim, stranku www.litmann.com,
kde néjdete kontaktné informacie vasej miestnej kanceldrie 3M.

Viac informécii najdete na www.littmann.com.

Stetoskop 3M™ Littmann® Master Cardiology™ Navodila za uporabo

Namenska uporaba Stetoskop 3M™ Littmann® Master Cardiology™ je namenjen uporabi poklicnih zdravstvenih delavcev samo za
- L jamo ga lahko za ijo srca, pljuc in drugih zvokov telesa.

Prosimo vas, da resne incidente v zvezi z opremo 3M prijavite pristojnemu lokalnemu organu (ES) ali lokalnemu regulativnemu organu.

Navodila za uporabo (glej slike pp. 1):
* Namestite stetoskop v svoja usesa: Konice slusalk morajo biti usmerjene proti vasemu nosu (Slika 1).
* |zberite pravo napetost slusalk za udobje in kakovost zvoka: Povlecite uSesni cevki narazen (Slika 2) ali ju stisnite skupaj (Slika 3).
 Z nastavljivimi diafragmami Littmann posluSajte nizko in visoko frekvencne zvoke:
o Za poudarjanje nizko frekvencnih zvokov uporabite manjsi pritisk proti bolniku (Slika 4).
o Za poudarjanje vi$je frekvencnih zvokov uporabite mocneje pritisnite na bolnika (Slika 5).

Odstranjevanje diafragme:
Qdstranite dvodelni okvir/namesceno diafragmo in sicer tako, da okvir poviecete ez rob dela za prsni kos. Nato diafragmo odstranite z okvirja.

Montaza nastavljive diafragme:

Namestite okvir na diafragmo, tako da najprej namestite okvir nad Citljivo stran diafragme in vstavite rob diafragme v okvir (Slika 6). Nato pritrdite
okvir/diafragmo na del za prsni kos, tako da okvir pocasi odvijate okrog in ¢ez rob dela za prsni ko$ z obema palcema (Slika 7). Vizuelno preglejte
fleksibilni rob diafragme, kjer se dotika okvirja in ga po potrebi prilagodite, da se bo gladko prilegal (Slika 8).
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Adapter za specialne postopke za avskultacije manjSih mest (prilozen v $katli):
Uporabite adapter za specialne postopke v pediatriji ali za bolj drobne bolnike in za teZje dostopna mesta avskultacije kot je karotidna ocena.
Pritrdite adapter na del za prsni ko$, tako da ga pritisnete ez diafragmo (Slika 9).

Cistenje, razkuzevanje in shranjevanje:
Med preiskavami Cistite s krpico s 70-odstotnim izopropil alkoholom ali s krpo za enkratno uporabo, milom in vodo. Za razkuzevanje svojega
stetoskopa lahko uporabite 2-odstotno raztopino belila, vendar se lahko po stiku z belilom cevi razbarvajo.

Pred ¢iscenjem lahko odstranite okvir/sestav diafragme, adapter za specialne postopke in nastavke za uSesa. Prepricajte se, da bodo pred
ponovnim sestavijanjem vsi deli osuseni. Nastavke za uho odstranite s sluSalk tako, da jih mocno povlecete (Slika 10). Nastavke za uho namestite
tako, da manjso stran mocneje pritisnete na cevko, da v celoti zdrsi na svoje mesto (Slika 11). Preprecite morebitna tveganja za poskodbe usesnega
kanala, zato se prepricajte, da sta nastavka dobro namescena na cevkah in ju Sele nato vstavite v usesa.

Preprecite pos na zato: gane jajte v nobeno tekocino, stetoskopa ne sterilizirajte in ne shranjujte na ekstremni vro€ini.
Preprecite madeZe na cevkah tako da preprecite stik s svinéniki, oznacevalci, Casopisi in drugim tiskanim materialom. Priporocljivo

je nositi stetoskop nad ovratnikom.

Odlaganje med odpadke: Visebino in posodo odlozite med odpadke v skladu z lokalno/nacionalno/mednarodno zakonodajo.

Servisiranje stetoskopov Littmann in garancija: Stetoskop Leittmann Master Cardiology ima garancijo na vse napake materiala in proizvodnje
za obdobje sedmih (7) let. V ¢asu garancijskega roka bomo vsa popravila izvedli brezplacno, ¢e boste stetoskop vnili v 3M, razen Vprimeru otitne
zlorabe ali nezgodne $kode. Za servis in popravila v ZDA obisCite stran www.littmann.com/service ali poklicite 1-800-292-6298. Ce pa ste zunaj
ZDA, obiscite naso spletno stran www.littmann.com za informacije o nasi lokalni izpostavi 3M.

Za vec informacij obisCite naso spletno stran www.littmann.com.

3M™ Littmann® Master Cardiology™ stetoskoobi kasutusjuhend

Kasutusala: 3M™ Littmann® Master Cardiology™ stetoskoopi véivad kasutada ainult tervishoiutidtajad meditsiinilise diagnostika eesmérgil.
Seda saab kasutada stidame, kopsude ja muude kehahelide auskultsiooniks.

Teavitage seadmega seotud ohujuhtumitest ettevdtet 3M ja kohalikku padevat asutust (EL) vdi kohalikku reguleerivat asutust.

Kasutusjuhised (vt jooniseid pp. 1):

 Pange stetoskoop kdrva: korvaotsakud peavad olema suunatud ettepoole, nina suunas (joonis 1).

* Mugavuse ja parema helikvaliteedi jaoks reguleerige peakomplekti jargmiselt: tommake korvatorud laiali (joonis 2) vdi pigistage need
kokku (joonis 3).

 Kuulake madala ja korge sagedusega helisid Littmanni reguleeritavate membraanidega:
o Mmadalama sagedusega helide rhutamiseks suruge seadet kergelt vastu patsienti (joonis 4).
o Korgema sagedusega helide rohutamiseks suruge seadet tugevalt vastu patsienti (joonis 5).

Membraani eemaldamine
Eemaldage kaheosaline dérise-/membraanikoost. Selleks adris (e ri ku serva.

membraan &drise kiiljest.
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Reguleeritava membraani paigaldamine

Asetage déris membraanile nii, et aaris on kdigepealt membraani loetavale poole kohale ja sisestage membraani serv &drisesse (joonis 6). Seejérel
kinnitage aérise-/ ikoost ri rullides aérist (imber ja dle ri mdlemat poialt kasutades (joonis 7).
Kontrollige visuaalselt membraani painduvat serva, kus see saab kokku &érisega ja vajadusel reguleerige digeks sobitumiseks (joonis 8).

Eriprotseduuride adapter véikeste alade auskulatsiooniks (sisaldub komplektis):
Kasutage eriprotseduuride adapterit lastel ja saledatel patsientidel ja keerulist kohtade unearteri hindamisel. Adapteri kinnitamiseks rinnaotsaku
killge vajutage see membraanile (joonis 9).

Puhastamine, desinfitseerimine ja hoiustamine

Uuringute vahel puhastage 70% isopropiiiilalkoholiga niisutatud lapi vi Gihekordselt kasutatava lapi, seebi ja veega. Stetoskoobi desinfitseerimiseks
voib kasutada 2% pleegitusainet. Siiski vdivad voolikud parast pleegitusainega kokkupuudet vérvi muuta.

Aéris i koostu, eriprotseduuride adapteri ja kdrvaotsakud vdib puhastamiseks eemaldada. Enne tagasipanemist veenduge, et kdik osad
ja pinnad on kuivad. Kdrvaotsakute eemaldamiseks peakomplektist, tommake neid tugevasti (joonis 10). Korvaotsakute kinnitamiseks liikake véike
kiilg tugevasti kdrvatorusse, kuni see téielikult oma kohale kldpsab (joonis 11). Korvakanali vigastuse véltimiseks veenduge enne korvaotsakute
korva sisestamist, et need on kindlalt krvaklappide killjes.

Stetoskoobi kahjustuste véltimiseks drge kastke stetoskoopi iihtegi vedelikku, &rge steriliseerige stetoskoopi mingil viisil ega hoiustage seda

{ilikuumades tingimustes. Stetoskoobi kuuldetoru mé&ardumise iseks valtige selle p lepeade, markerite, ajalehepaberi voi muu
triikimaterjaliga. Heaks tavaks on stetoskoopi voimalusel kanda le krae.
Korvaldamine: Toode/pakend tuleb kdrvaldada vastavalt ikele/pii

Littmanni stetoskoobi hooldus- ja garantiiprogramm: Stetoskoobi Littmann Master Cardiology garantii kehtib materjali- ja tootmisdefektide

osas seitse (7) aastat. Garantiiperioodi jooksul remonditakse seadet tasuta stetoskoobi tagastamisel ettevottesse 3M, vélja arvatud seadme

iimselge véarkasutuse v juhusliku kahju korral. Teabe saamiseks seadme hoolduse ja remoni kohta Ameerika Uhendriikides, kiilastage veebisaiti
www.littmann.com/service vGi helistage numbril 1-800-292-6298. Véiljaspool Ameerika Uhendriike killastage oma kohaliku 3M kontori kontaktteabe
saamiseks veebisaiti www.littmann.com.

Lisateabe saamiseks kiilastage veebisaiti www.littmann.com.

3M™ Littmann® Master Cardiology™ stetoskopa lietotaja rokasgramata

Paredzétais lietojums. 3M™ Littmann® Master Cardiology™ stetoskopu ir paredzéts lietot veselibas apripes specialistiem tikai mediciniskas
diagnostikas nolika. To var izmantot sirds, plausu un citu kermena organu skanu auskultacijai.

Liidzu, zinojiet par nopietniem notikumiem, kas rodas saisfiba ar ierices lietoSanu, uzngmumam 3M un vietéjai kompetentajai iestadei (ES) vai
viet€jai reglamentgjosai iestadei.

Noradijumi par lietoSanu (skatit attélus pp. 1).

* lelieciet stetoskopu ausis. Ausu ieliktniem jabt verstiem deguna virziena (1. attels).

» Komforta un skanas kvalitates nodrosinaSanai pielagojiet stetoskopa spriegojumu. Velciet ausu ieliktnu caurulfites katru uz savu pusi
(2. attels) vai spiediet tos kopa (3. attéls).
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* Klausieties zemas un augstas frekvences skanas, izmantojot Littmann noskanojamo diafragmu.
o Lai klausitos zemakas frt skanas, viegli piespiedi pacienta k im (4. attels).
o Laiklausttos augstakas frekvences skanas, stingri piespiediet stetoskopu pacienta kermenim (5. attéls).

Diafragmas nonemsana
Lai nonemtu divu detalu balstgredzena/diafragmas mezglu, grieziet uzliktni stetoskopa galvas malai pretéja virziena. Pec tam nonemiet diafragmu
no balstgredzena.

Noskanojamas diafragmas montaza

Uzlieciet balstg uz diaf vispirms novietojot to virs di nolasamas puses, un ievietojiet diafragmas malu balstgredzena
iekSpuse (6. attels). Pec tam piestipriniet balstgredzena/diafragmas mezglu stetoskopa galvai, ar abiem tkSkiem Ieni griezot balstgredzenu apkart
un pari stetoskopa galvas malai (7. attels). Vizuali parbaudiet diafragmas elastigo malu, kur ta saskaras ar balstgredzenu un, ja nepieciesams,

pielagojiet, lai iegtitu gludu virsmu (8. attels).

Ipas procediiras adapteris mazu vietu auskultacijai (ieklauts iepakojuma)
Izmantojiet ipaSo pi Uras adapteri pediatrijas un tieviem pacientiem un auskultacijas veik$anai griti pieejamas vietas, pieméram, miega artérijas
izmekleSanai. Piestipriniet adapteri stetoskopa galvai, uzspiezot to virs diafragmas (9. attéls).

Tiri$ana, dezinfekcija un uzglabasana
Starp izmeklgjumiem firiet ar 70% izopropilspirta salvetém vai vienreizlietojamam salvetém un ziepjudeni. Stetoskopa dezinfekcijai var izmantot

2% dezinfekcijas $kidumu, tacu péc ar dezinfekcijas $kidumu var zaudét krasu.

B diaf mezglu, ipaso p iras adapteri un ausu ieliktnu var nonemt firiSanas noluka. Pirms montazas parbaudiet, vai visas
detalas un virsmas ir sausas. Lai ausu ieliktnus iznemtu no stetoskopa, stingri velciet tos (10. attels). Lai ausu ieliktnus piestiprinatu, stingri spiediet
mazo pusi uz ausu ielikinu caurulitem, lidz tie fiksejas vieta (11. attels). Lai noverstu ausu kanala traumu, pirms ausu ieliktu ievietoSanas ausis
parliecinieties, vai tie ir stingri piestiprinati stetoskopam.

Lai novérstu stetoskopa bojajumus, to nedrikst iemérkt Skidruma, paklaut jebkadam sterilizacijas procesam vai uzglabat augsta temperatiira.

Lai novérstu traipu veidoSanos uz stetoskopa caurulitém, nav ieteicama saskare ar pildspalvam, markieriem, avizu papiru vai citiem drukatiem
materidliem. Kad vien iespgjams, ieteicams praktizéties nesat stetoskopu virs apgérba apkakles.

Utilizésana. Utilizejiet saturu/tvertni saskana ar vietgjo, regionalo, valsts un starptautisko noteikumu prasibam.

Littmann stetoskopa apkopes un garantijas programma. Uz Littmann Master Cardiology stetoskopu attiecas garantija pret jebkadiem materiala
un razo$anas defektiem septinu (7) gadu laika. Garantijas perioda laika labojumi tiek veikti bez maksas, ja stetoskops tiek nosiits atpakal 3M,
iznemot acr launpratigas i $ vai nejausa kaitjuma gadijumus. Lai iegditu informaciju par apkopes un labosanas jautajumiem
Amerikas Savienotajas Valstis, ludzu, apmeklgjiet vietni www.littmann.com/service vai zvaniet uz 1-800-292-6298. Klientiem arpus ASV vietéja 3M
biroja kontaktinformacija ir pieejama vietné www.littmann.com.

Lai iegutu sikaku informaciju, apmeklgjiet vietni www.littmann.com.
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»3M™ Littmann® Master Cardiology

stetoskopo naudojimo vadovas

Paskirtis: ,3M™ Littmann® Master Cardiology™* stetoskopas skirtas sveikatos prieZidros speciali tik inings di ikos tikslais.
Jj galima naudoti Sirdies, plauciy ir kity kiino garsy auskultacijai atlikti.

|vykus pavojingam incidentui, susijusiam su prietaisu, apie tai praneskite 3M ir vietos kompetetingai institucijai (ES) arba vietos

reguliavimo institucijai.

Naudojimo instrukcijos (Zr. paveikslélius pp. 1):

o |statykite stetoskopa j ausis: Ausy galiukai turéty buti nukreipti link nosies (1 pav.).

 Sureguliuokite ausiniy jtempima, kad bity patogu ir aiSkiai girdétuméte garsa: Atitraukite ausy vamzdelius viena nuo kito (2 pav.) arba
paspauskite vieng link kito (3 pav.).

o Klausykités Zemo ir auksto daznio garsy naudodami derinama ,Littmann“ diafragma:
o norédami pary$kinti Zemesniy dazniy garsus, paciento oda spauskite velniai (4 pav.);
o norédami pary$kinti aukStesniy dazniy garsus, paciento oda spauskite tvirtai (5 pav.).

Diafragmos nuémimas
Nuimkite dviejy daliy Ziedo/di )s montaza r i Zieda nuo galvutés briaunos. Tada nuo Ziedo nuimkite diafragma.

Derinamos diafragmos surinkimas

Pradékite pridédami Zieda vir$ diafragmos uzraso pusés, tada jstatykite diafragmos briauna j Zieda (6 pav.). Tada pritvirtinkite Ziedo/diafragmos
montazg prie galvutés, abiem nyksiais Iétai uzritindami Zieda aplink ir per galvute (7 pav.). Vizualiai patikrinkite lanksciaja diafragmos briauna, kur
jilieCiasi su Ziedu, ir atitinkamai pareguliuokite, kad ji tvirtai laikytysi (8 pav.).

Specialiyjy procediiry adapteris, skirtas mazos srities auskultacijai (pridedamas):
Naudokite specialiyjy procedry adapterj tirdami kiidikius arba plonus pacientus ir atlikdami sudétingu sriciy auskultacija, pavyzdziui, tirdami miego
arterija. Pritvirtinkite adapterj prie galvutés uzspausdami jj ant diafragmos (9 pav.).

Valymas, dezinfekavimas ir sandéliavimas

Valykite kaskart atlike tyrima naudodami 70 % izopropilo alkoholio servetéle arba vienkarting servetéle su muilu ir vandeniu. Stetoskopui
dezinfekuoti galima naudoti 2 % balinimo tirpala, taciau paveikti baliklio vamzdeliai gali prarasti savo spalva.

Prie$ valant galima nuimti Ziedo / diafragmos montaza, specialiyjy procediiry adapterj ir ausy galiukus. Prie$ i$ naujo surinkdami prietaisa,
sitikinkite, ar visos dalys ir pavirsiai sausi. Norédami nuimti ausy galiukus nuo ausiniy, tvirtai patraukite (10 pav.). Norédami pritvirtinti ausy
galiukus, mazaja puse tvirtai jstumkite j vamzdelj, kol jis visiSkai uzsifiksuos (11 pav.). Siekdami uzkirsti kelig ausies kanalo traumai, pries jkisdami
ausy galiukus j ausis jsitikinkite, kad jie tvirtai pritvirtinti prie ausiniy.

Siekdami iSvengti Zeidi inkil ) | jokj skystj, neatlikite su stetoskopu jokio sterilizavimo proceso ir saugokite
jinuo labai didelio karscio. Kad ant stetoskopo vamzdeliy neatsirasty démiy, jis neturi liestis su rasikliais, Zymekliais, laikrastiniu popieriumi ar kita
spausdinta medziaga. Jei jmanoma, patartina déveti stetoskopa aplink kakla.

ISmetimas: iSmeskite turinj ar tara laikydamiesi vietos, regiono, valstybés ar tarptautiniy jstatymy.

yLittmann“ stetoskopy techninio aptarnavimo ir garantijos programa: , Littmann Master Cardiology* stetoskopui suteikiama septyneriy

(7) mety garantija nuo bet kokiy medziagy ir surinkimo kokybés defekty. Garantiniu laikotarpiu remontas bus nemokamai atliekamas grazinus
stetoskopa jmonei 3M, iSskyrus tuos atvejus, jei nustatomas akivaizdziai netinkamas naudojimas ar netycinis pazeidimas. Jei norite atlikti

techninj aptarnavima ar remonta JAV, apsilankykite www.littmann.com/service arba paskambinkite telefonu 1-800-292-6298. Jei esate ne JAV,
apsilankykite svetainéje www.littmann.com, kurioje rasite savo vietos 3M biuro kontakting informacija.

Daugiau informacijos rasite apsilankg www.littmann.com.
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Manual de utilizare a stetoscopului 3M™ Littmann® Master Cardiology™

Domeniul de utilizare: Stetoscopul 3M™ Littmann® Master Cardiology™ este destinat utilizarii de catre profesionisti din domeniul medical
doar in scopul diagnosticarii medicale. Poate fi utilizat pentru ascultarea medicald a inimii, plamanului si altor sunete ale corpului.

Va rugdm sd raportati orice incident grav care apare in legatura cu dispozitivul, catre 3M si autorittii locale competente (UE) sau autoritétii locale
de reglementare.

Instructiuni de utilizare (consultati Imaginile pp. 1):

o Introduceti stetoscopul in urechi: Olivele auriculare trebuie indreptate inspre nasul d (Imaginea 1).

* Reglati intinderea castii pentru a obtine confort si o calitate corespunztoare a sunetului: Desfaceti tuburile auditive (maginea 2) sau
strangeti-le impreund (maginea 3).

* Ascultati sunetele de frecventa joasa si inalta cu diafragma reglabila Littmann:
o Pentru a accentua sunetele de frecventa joasd, aplicati o presiune usoara asupra pacientului (Imaginea 4).
o Pentru a accentua sunetele de frecventa mai ridicatd, aplicati o presiune fermé asupra pacientului (maginea 5).

Scoaterea diafragmei:
Scoateti ansamblul cadru/diafragma din doud parti, rotind cadrul de pe marginea partii toracice. Apoi scoateti diafragma de pe cadru.

Asamblarea diafragmei reglabile:

Puneti cadrul pe diafragmd incepénd cu cadrul pozitionat peste latura clara a di isi ti marginea di i in cadru inea 6).
Apoi atasati cadrul/diafragma pe partea toracica rotind usor cadrul in jurul si peste marginea partii toracwe folosind ambele degete mari
(Imaginea 7). Verificati vizual marginea flexibild a diafragmei acolo unde se intalneste cu cadrul si reglati, dupa caz, pentru a obtine o ajustare
corespunzatoare (Imaginea 8).

Adaptor pentru proceduri speciale pentru ascultare medicala in locuri mici (inclus in cutie):
Utilizati Adaptorul pentru proceduri speciale in cazul pacientilor copii sau slabi si in cazul ascultdrii medicale in locuri dificile, cum ar fi evaluarea
carotidei. Atasati adaptorul pértii toracice, apasandu-| peste diafragmé (Imaginea 9).

Curatarea, dezinfectarea si depozitarea:

A'se curata intre examinari, folosind un servetel cu alcool izopropilic de 70% sau un servet de unica folosinta cu sapun si apd. Pentru dezinfectarea

stetoscopului se poate utiliza o solutie de inalbire de 2%; totusi, tubulatura se poate decolora dupa expunerea la inalbitor.
Ansamblul cadru/diafragma, adaptorul pentru proceduri speciale i olivele auriculare pot fi scoase spre a fi curatate. Asigurati-va ca toate piesele

si suprafetele sunt uscate inainte de montare. Pentru a scoate olivele auriculare de pe césti, trageti cu fermitate (Imaginea 10). Pentru a atasa

olivele auriculare, impingeti partea mic4 cu fermitate pe tubul auricular pana cand se fixeaza in pozitie (Imaginea 11). Pentru a impiedica vatimarea

canalului auditiv, aS|gurat| v cd olivele auriculare sunt atasate cu fermitate de césti, inainte de a le introduce in urechi.

Pentru a impiedi i nu i i in niciun lichid, nu supuneti stetoscopul niciunui proces de sterilizare, sau

nu depozitati in caldura extrema. Pentru a impiedica patarea tubulaturii stetoscopului, evitati contactul cu stilouri, markere, hértie de ziar sau alte

materiale imprimate. Este recomandat sa purtati stetoscopul peste un guler, ori de céte ori este p05|b|l

Eliminati conti ile/containerul in conformitate cu reglementarile locale/reg
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[ o)

Programul de service si garantie al stetoscopului Littmann: Stetoscopul Littmann Master Cardiology este garantat impotriva oricaror defecte
de material si defecte de productie pentru o perioada de sapte (7) ani. in cursul perioadei de garantie, reparatiile se vor face gratuit dup returnarea
stetoscopului la 3M, cu exceptia cazurilor de utilizare necorespunzatoare evidentd si deteriorare accidentala. Pentru service si reparatii in SUA,
vizitati www.littmann.com/service sau sunati la 1-800-292-6298. Daca sunteti din afara SUA, vizitati www.littmann.com pentru a afla informatiile
de contact ale biroului 3M local.

Pentru informatii suplimentare, vizitati www.littmann.com.

Crarackon 3M™ Littmann® Master Cardiology™ IHCTPYKLbISi na BbIKapbICTaHHi

TNpbI3HaY3HHe: Cratackon 3M™ Littmann® Master Cardiology™ npbi3HayaHs! A8 BbIKapbICTaHHS MEAbILLIHCKIMI PAGOTHIKaMi BbIKIOYHA
§ MaTax MefbILbIHCKai AbIATHOCTbIKI. EH MOXa BbIKapbICTOYBALILA NPbl NPACAYX0YBaHHI capLa, NErKiX i HLLbIX rykay uena.

AG ycix Cyp'83HbIX 35ap3HHAX, 3BS13aHbIX 3 Mpbliazal naseamnsiiLe ¥ kamnaito 3M i j MACLOBbIS KAMNET3HTHbIS OpraHbl (EC) a6o § MsCL0BbIs
OpraHbl HapMaTbIjHa-NpaBaBora ParyNsBaHHs.

IHCTPYKLbIA NA BLIKAPbICTAHHI (. MantoHKi pp. 1):

© YcTayue CTITackon y BYLbI: ByluHbls HakaHeuHiki HeabxopHa HakipoyeaLp Y 60K Hoca (ManioHak 1).

© Apparynioiiue BYXKi, ka0 3al Ly thop i po0pyto AKacub ryKy: AuArHiLie cnbixasbls TPYOKi agHa
2z aHoil (ManioHak 2) Li Ha6niabLie ix agHa Aa agHoil (Manioak 3).

© Jins npacnyxoyBaHHs BbICOKa- i Hi3Ka4aCTOTHbIX rykay BbikapbicToyBatoLya Abischparmbl Littmann 3 marybimMaciyo HanafpkBaHHs:
o [ng ajcKynbTalbli Hi3Ka4acTOTHbIX rykay 3nErky npbiuickaile Apiadparmy aa nauplexta (Mantoxak 4).

o [ina ajcky i BbI TOTHbIX yKay npbiLicKaiilie Abia(parmy Aa Lena Mauted (ManioHax 5).
Anp3sneHHe Abisihparmbl:
Ka6 ib faTanb, Akas C 3 [IBYX YacTak (Bo6apy i AblAcyparmbl), afarkilie BOGaA aj kpato akycTbluHai ranoyki. MoTbim 3HiMiue
Ibiacparmy 3 Bobagy.

360pKa AbiAtiparMbl 3 MarYbIMacLyio HanafKBaHHs:

Maknapgiue Bo6az Ha AviAcdparmy, nasepx Goky AbiAhparmbl 3 Haanicam, a noTbIM yCTayLe Kpait Abiadparmbl ¥ Bo6az (ManioHak 6). 3atbim
npbiMauyiiue Bo6az y 360pbl 3 Abifdparmail 4a akycTbluHai ranoyki, akyparHa 3ariHatoubl BoGaj 3a Kpait akyCTbluHa ranoyki aByma Baikimi
nanbuami (ManioHak 7). Arneasblie THyTKi Kpait Aplsdparmbl Tam, A3e éH 3nyyaeuua 3 BoGagam, i, na Mepbl HeabXoAHacL, aaparyMioiiLe e Tak,
Ka6 siHa npbingrana poyHa (ManioHax 8).

CneubisinbHbl agantap Ans aycKyNbTaubli CKNapaHbIX yyacTkay (yBaxoagillb Y KamnnexT):
BblKapbICTOYBaliLLe CMIELbISbHbI afanTap Ans A3sUed Ui naubleHTay 3 Manioi Baroi, a Takcama Ans ayckynbTaupli CKnagatblx yyacTkay Lena,
HanpbIKNaz, CoHHait apTapbli. Kab Janyublb asanTap Aa akycTbluHait ranojki, npbiuickile aro nasepx Abiadparmsl (ManioHak 9).

YbiCcTKa, A33bIHGIEKLbIS | 3aX0yBaHHE:

Y nepanbIHKax namix npbiéMami YbICLiLE CTATACKON CYPBITKaM, NpamoyaHbiMi 70%-HbIM i3anpaninasbim cniptam a6o agHapasoBail CypBaTkai

3 Mbinam. LA A33bIHDEKLbIi CTaTACKONA MOXHA BbIKapbICTOYBALb 2%-Hbl PACTBOP XIOPHAN BanHbI. AHAK Tp3aba BeAaLb, WTO BanHa MoXa
METaniyHyt TPY6Ki.
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[Lbischparma Y 360pbi 3 BoGaaaM, CrieLbisfibHbl aanTap i ByLIHbIS HaKaHeYHiKi nepag YbicTKai MoXHa 3Hsub. Mepaz 300pKail nepakaHailLecs,

w0 yce KaMﬂaHEHTbI i nasepxHi Bbicaxsi. Kab 3HsiLib BYLUHbIA HAKaHEeYHiKi 3 CTaTackona, MoLHa nauarrile 3a ix (ManioHak 10). Kab sanyybiub
BYLUHbIA , ViLie By3ki 60K ika Ha TPyOKy, nakynb éH He 3achikcyeuua (Mantorak 11). Ka6 nasberyub

Tpaymay cribixaBora npaxoay, NepakaHaiLIecs, WTO BYLIHbIA HAKAHEYHIKi Haj3eiiHa AanyyaHbl Aa TPy6aK, nepLu YbiM yCTaynaLp iX y BYLLbI.

Ka6 nas6erHyub NalKo[pKaHHs CTITackona, He He anyckaiLie siro § Bagkacui, He fiLie CT3pbIni Aro i axoygariue Aro af
BbICOKiX Tamneparyp. Ka6 nas6eryup achap6oysatHs TpyOKi CTaTackona, He JakpaHaiLecs Aa e pydkami, anoykami, Mapkepami, a Takcama
nas0siraiiLie ie KaHTaKTy 3 raseTHail nanepait Ly iHLWbIMi ApyKaBaHbIMi MaTapblsnami. Kani Mardbima, 3ajcéap! Hamue cTaTackon naaepx KayHsipa.

YTbinizaubisi: YTbinizaubis 3MecLiBa i KaHTaiHepa nasiHa y i3 i, pari
LU MI)KHapDJ]HhIMI npasmaw.

T i yroy y Littmann: BbiBopua npapyrnepkeae ans cratackona Littmann Master Cardiology rapanTbito

aA Mobbix aacekTay MaTapbmny i Bblpaby TapMiHam Ha 7 (cem) ragoy. Ha npausry rapaHTbliiHara TapMiHy pamoHT Mpbiab! | BbIKOHBaEuLLa 6e3
annatbl, Nacns BAPTaHHS CT3Tackona y Kamnanito 3M, 3a BbIKII043HHEM BbINaaKay, skisi CTasti BbIHKaM Bif a

anb6o BbiNaaKoBara nalUKomKaHHs. Ma nbitaHHsx aGenyroysanHs i pamonTy y 3LLIA 3gsipHiLecs Aa B3G-caitta www.littmann.. com/serwce ans6o
na TanechoHe 1-800-292-6298. Kani Bbl 3Haxoz3iLiecs 3a Mexami 3LLA, 3ssipHiLiecs 4a B36-caitra www.littmann.com, Ka6 3HaliCLi KaHTaKTHyI0
iHhapmavblio MACL0BAra NpazcTayHiLTBa kamnatii 3M.

Ka6 aTpbIMaLib AanaTkoByio iHhapmaLblio, 3BApHiLIECs Aa BI6-caitTa www.littmann.com.

MocioHuk kopuctyBaya ctetockona 3M™ Littmann® Master Gardiology™

TMpu3HayeHHs. Cretockon 3M™ Littmann® Master Cardiology™ npu3HayeHvit 41 BUKOPUCTAHHS MEAUYHUMM NIPALBHIKAMIA BUKIIOYHO B
LLinAX MEAUYHOI AiarHOCTUKM. Mloro MoXHa BUKOPUCTOBYBAT A1 ayCKYNbTALLl CEpLA, NIEreHiB Ta iHLLKX 3BYKIB OpraHiamy NosuHM.

Y pasi cepii03HOro iHLMAEHTY, NOB'3aHO0 3 P NpUCTPOIO, NOB npo Lie komnaito 3M i MicLesi komneTenTHi opratm (EC) a6o
MiCLeBi PErynsTUBHI OpraHu.

[HCTPYKUii 3 BAKOPUCTaHHS (AVB. PUCYHKK pp. 1)

 BerasTe cTeTockon y ByXa. BywHi onvBu matoTb 6yTy cripAamoBai 40 Hoca (puc. 1).

* Bipperynioiite XOPCTKiCTb HAronoB’s Ans KOMOPTHOrO BUKOPUCTAHHS Ta OTPUMAHHS SKICHOrO 3BYKY. Po3BEAITb AyXKKM (puc. 2) abo
3BeAiTb iX (puc. 3).

o [IpocnyxoByBaHHS HU3bKO- Ta BUCOKOYACTOTHYX 3BYKIB 3a IONOMOTO0I0 HACTPOIOBaHOT MemGpaHy Littmann:
o L1106 nOCWANTY HU3bKOYACTOTHI 3BYKY, 3N€rka NPUTUCHITL aKyCTU4HY FONOBKY A0 Tina navjexTa (puc. 4).
o L1106 noCMAUTY 3BYKM BHLLIX YaCTOT, LYiNbHO MPUTUCHITL aKyCTUYHY rONOBKY A0 Tina navjeHTa (puc. 5).

3HaTTA MemOpaHn
LL{06 3HATV MEMOPaHy pa3om 3 0GiAKOM, BIAKPYTITb 06if0K 3 Kpato ronoBky. MoTim BUMITL MemMGpaHy 3 06iaka.

YcTaHoBNEHHS HaCcTPOIoBaHOi MemOpaHn

YCTaHOBITb 06ifi0K Ha MeMOpaHy, CNOYaTKy PO3MICTUBLLM HOr0 HaJl BIAMOBIZHOK CTOPOHOK MeMOPaHK, a MOTiM BCTABUMBLLY Kpaii MeMOpaHH
B 06iA0K (puc. 6). Micns Lboro BCTaHOBITb MeMGPaHy 3 06iAKOM B aKyCTU4HY TONIOBKY, NOBINILHO HAKPYuyt04M 06iA0K Ha Kpail ronoBKi 06oma
BEMKVMY NanbLAMy (puc. 7). OraHbTe THYYKWIA Kpait MeMGpaHy, 30kpema MicLie 3'eAHaHHA 3 06iAKkoM, | B pasi HeoOXiAHOCTI BifperynioiiTe
WWABHICTb NPUAAFaHHS (puC. 8).
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ApanTep Ans cnewjianbHuX NPoLeAyp aycKynbTavii Ha Manii AiNAHLI (NOCTAYaETHCA B KOMMEKTI)
AnanTep Ans cnew W p P! YETHCS [N C JiTedt a60 Xyaux naujeHTiB, a TaKOX ANS ayCKynbTaLli B CKNaAHUX
MicLisix, HanpuKnas B 06n1acTi conoi apTepii. LLl06 ycTaHoBWTY @aanTep Ha akyCTU4HY roMoBKY, MPUTUCHITH /i0ro A0 MemBpaxy (puc. 9).

OumwienHs, pesiHtexuis Ta 36epiraHus

QywLLy/iTe CTETOCKON MICAS KOXHOr0 0GCTEXEHHS 3a AONOMOr0k0 CepBETKM, MPOCOYeH0i 70 % PO34MHOM i30MPONiNoBOro CpTy, a60 OAHOPA30BOI
CEpBETKM, 3MOYEHOi BOZOH 3 MUoM. lnst esil i MOXHa BUKOP yBaTh 2 % PO3YMH BifGINIOBAYA, OAHAK BHACTIAOK iOr0

i TPYGKY MOXYTb 3HEGAPBUTHCS.

Mem6paHy 3 06iaK0M, ananTep Ans cnewianbHnX NPOLEAyP i BYLUHI 0MMBI MOXHA 3HIMATK AN 04MLLEHHS. Mepes NOBTOPHUM 36MpaxHsM
NePEKOHAITECS, L0 BCi eTasti Ta MoBepxHi CyXi. LLIOG 3HATI BYLLIHI ONIMBIA 3 HArONIOB'S, CUIBHO NOTSIHITH iX (puc. 10). LLI06 NpuKpinMTY BYLLHY
0/MBY, LLINLHO HACYHLTE MEHLLY CTOPOHY Ha AyXKY A0 N0BHOI hikcavyi (puc. 11). LLl06 3ano6irTv TpaBMyBaHHIO BYLUHOTO Kaany, NepeKoHaiTecs,
1140 O/IMBM MILHO MPUKPINAEHi 10 HAroN0B's, NEPeA TUM SIK BCTBASTY iX Y ByXa.

LL{06 3ano6irTit NOLUKOPKEHHIO CTETOCKONA, HE 3aHYPIOWTE 0ro B PiAVHY, He CTEPUNI3iATE 100 i He TPUMATE B MiCUSX 3 BUCOKOIO TEMMIEPATYPOI0.
LL{06 3ano6irtvt nosisi nnsiM Ha TpyGKax CTETOCKONA, YHUKAIATE HOr0 KOHTAKTY 3 pyykami, (hrioMacTepamy, ra3eTHUM nanepom Yv iHLmMM
[1pyKOBaHMM MaTepianioM. PekOMEHA0BaHO 32 MOXMBOCTI HOCUTI CTETOCKON Ha LUK 38 KOMIPOM.

YTunizauis. Yruniayitre BMICT/KOHTeiHep BIAMOBIBHO A0 MICLIEBIX, PerioHaNbHMX, HALOHANbHYX Ta/aG0 MXXHAPOLHMX HOPM.

Mporpama rapaHTiiiHoro 06CNyroByBaHHA iB Littmann. Ha Littmann Master Cardiology HafaeTbCs rapaHTis Ha BIfCYTHICTD
6ypb-AKuX fecheKTiB MaTepianis i BUTOTOBNEHHs CTPOKOM Ha 7 (CiM) POKiB. TPOTATOM rapaHTiiiHoro nepiogy Bit MOXETE NMOBEPHYTY CTETOCKON

710 komnanii 3M Ans i#oro PEMOHTY, ikuiA Gyze 3AiiCHeHO 6E3KOLLTOBHO, 33 BUHATKOM BUNaJIKiB, KON CTETOCKON MaE MOLLUIKOKEHHS YEpe3 SBHO
HEeHaneXHe BUKOPUCTaHHs 260 BUNAZKOBICTb. 3 MUTAHb 0GCNYroByBaHHs Ta peMoHTy B CLUA BigsipaiiTe cait www.litmann.com/service a6o
TenedoHyiTe 3a Homepom 1-800-292-6298. [Lns KnienTiB no3a Mexamu CLUA: Biggigaite caitT www.littmann.com anst OTpUMaHHs KOHTAKTHOI
iHhopmavyi Baworo micuesoro ocicy 3M.

[Jlonatkosy iHhopmavito AvB. Ha caiTi www.littmann.com.

Prirucnik za uporabu stetoskopa 3M™ Littmann® Master Cardiology™

Namjena: stetoskop 3M™ Littmann® Master Cardiology™ namijenjen je za uporabu z i icima samo u medici i icke
svrhe. Mogu se upotrebljavati za slusanje (auskul srcanih, plucnih i drugih tielesnih Sumova.

Molimo prijavite ozbiljan incident koji se dogodio u vezi s proizvodom tvrtki 3M i lokalnom nadleznom tijelu (EU) ili lokalnom regulatornom tijelu.

Upute za uporabu (vidjeti slike pp. 1):
 Stavite stetoskop u usi: olive trebaju biti okrenute prema naprijed, prema vasem nosu (slika 1).
* Namjestite zategnutost slusalica za udobnost i kvalitetu zvuka: razdvojite crijeva (slika 2) ili ih skupite (slika 3).
 Slusajte zvukove niske i visoke ije pomocu ive dij Littmann:
o Da biste naglasili zvukove nize frekvencije primijenite lagani pritisak na tijelo bolesnika (slika 4).
o Da biste naglasili zvukove vise frekvencije primijenite cvrsti pritisak na tijelo bolesnika (slika 5).
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Uklanjanje dijafragme:

Uklonite dvodijelni sklop p ij janjem prstena od ruba glave. Zatim skinite dijafragmu s prstena.

Sastavljanje podesive dijafragme:

Postavite prsten na dijafragmu tako da zapocnete na polozaju prstena iznad vidljive strane dijafr i umetnete rub dij u prsten (slika
6). Zatim ucvrstite skiop p ij naglavu im p ljanjem prstena oko i preko ruba glave pomocu oba palca (slika 7). Vizualno

provjerite fleksibilni rub dijafragme na mjestu gdje se spaja s prstenom i po potrebi namjestite kako biste postigli jednakomjeran dosjed (slika 8).

Adapter za specijalne postupke za auskultaciju malih povrSina (sadrZan u kutiji):
Upotrijebite adapter za specijaine postupke za pedijatrijske ili mrSave bolesnike ili za iju na
karotida. Adapter pricvrstite na glavu tako da ga pritisnete preko dijafragme (slika 9).

miestima kao $to je pregled

Ciscenje, dezinfekcija i skladiStenje:
lzmedu pregleda prebriite maramicom natoplienom 70%-tnim izopropilnim alkoholom ili sapunom i vodom koristeci se maramicom za jednokratnu
upotrebu. Za dezinfekciju stetoskopa moze se upotrijebiti 2%-tna otopina izbjeljivaca; medutim, crijeva mogu promijeniti boju nakon izlaganja
izbjeljivacima.
Sklop p ij adapter za ijaine postupke i olive mogu se ukloniti za potrebe ¢iScenja. Svi dijelovi i povrSine moraju biti suhi prije
ponovnog sastavljanja. Za vadenje oliva iz slusalica ¢vrsto povucite (slika 10). Da biste pricvrstili olive cvrsto potisnite malu stranu na crijevo za usi
dok u cijelosti ne dosjedne na mjesto (slika 11). Kako biste sprijecili ozljede usnog kanala vodite racuna da su olive cvrsto uglavijene u slusalice prije
nego §to ih umetnete u usi.
Kako biste sprijecili oStecenje stetoskopa, nemojte: uranjati stetoskop ni u kakvu tekucinu, izlagati stetoskop bilo kakvom postupku sterilizacije ili
ga Cuvati na ekstremnoj toplini. Radi sprjecavanja nastanka mrfja na crijevima stetoskopa izbjegavajte doticaj s olovkama, markerima, novinama ili
drugim tiskanim materijalom. Dobra je praksa nositi stetoskop preko ovratnika kad god je to moguce.

je u otpad: sadrzaj/spremnik odlozite u skladu s lokalni jonalni ionalni im propisi
Servisni i jamstveni program za stetoskope Littmann: za stetoskop Littmann Cardiology odobrava se jamstvo za bilo kakve nedostatke
u materijalu i izradi tijekom razdoblja od sedam (7) godina. U jamstvenom roku popravci ¢e se obaviti bez naplate nakon slanja stetoskopa tvrtki
3M, osim u slucajevima oCite zlouporabe ili slucajnih oStecenja. Za servis i popravak u SAD-u posjetite www.littmann.com/service ili nazovite
1-800-292-6298. Ako se nalazite izvan SAD-a, posjetite www.littmann.com za podatke za kontakt lokalnog ureda tvrtke 3M.
Za vi$e informacija posjetite www.littmann.com.

PvkoBoaCTBO 3a noTpeduTens 3a cretockon 3M™ Littmann® Master Cardiology™

TMpepHasHayeHue: Cretockonst 3M™ Littmann® Master Cardiology™ e npeaastayeH 64MHCTBEHO 3a YrioTPEGa OT 3APaBHY CriELMaICTH 3a
MEAVLMHCKO-AMArHOCTUYH Lienn. Moxe fa ce U3non3sa 3a MpechyLuBaHe Ha ChpaeyHuTe, GenoaposHUTE 1 APYruTe TeecHN 3syLu.

Cbo6LuaBaiiTe Ha 3M 1 Ha MECTHUS KOMNETEHTeH opraH (EC) unu MECTHUA PerynaTopeH opraH 3a CepHo3HI MHLAEHT, Bb3HUKHAM BbB BPb3Ka
C U3enuero.

WHeTpyKuum 3a ynotpeoa (uxte thurypute pp. 1):
* [ocTasere cTeTockona B ywmTe cu: HaylwHuLMTe TPAGBA Aa COYAT HANpes KbM Hoca ((urypa 1).

© PerynupaiiTe CTErHaToCTTa Ha CRywWankuTe 3ay, nKa Ha 3ByKa: Pasj TPBOUTE 3a yuwm (urypa 2) um rm
npuénikere (urypa 3).
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o CnyLuaiite HUCKO- UM BUCOKOYECTOTHU 3BYLW C perynupyemara auacparma Ha Littmann:
o 3a /1 aKLEHTUPATE Ha N0-HUCKOYECTOTHUTE 3BYLI, YTIPKHETE JIEK HATUCK BLPXY NauvenTa ((urypa 4).
o 3a jja akLeHTUpaTe Ha no-BUCOKO! 3BYyLM, ynp: CWUEH HAaTUCK BbXY nauyeHTa (cmurypa 5).

MpemaxsaHe Ha auacparmara:
OTCTpaHETE JABYKOMMOHEHTHWsA MOAYN Ha NPbCTEHA U nma(pparmaTa pe3 pa3suBaHe Ha NPbCTeHa OT Kpas Ha rpbAHNs HaKpaﬁHVIK. Cﬂeﬂ TOBA
npemaxHeTe Avadparmara ot npbeTeHa.

CrnoGsiBane Ha perynupyemara guacparma:

lMocTaseTe NpbCTEHa BbPXY Avathparmara, Karo 3ano4HeTe ¢ No3ULMOHUPAHETO My Haj CTpaHaTa ¢ Hajnue Ha Auadparmara v Bkapate Kpas

Ha vachparmara B npbCTeHa ((hurypa 6). Cnien ToBa NpvkpeneTe MOAYNa Ha NPLCTEHa i Avacdhparmara KbM rpbAHNS HakpaiiHyK Ype3 6asHo
3aBbPTaHe Ha NPbCTEHa BbPXY Kpast Ha rpbHNs HaKpaiiHyK, U3non3Baiikin ABata nasewa (churypa 7). HanpaseTe BU3yanHa npoBepka Ha rbBKasust
Kpaﬁ Ha nmatbparmara TaM, KbleTo Ce ionu1pa A0 NpbeTeHa, U perynnpame, KONKOTO € Heo6X0ANMO, 32 i Ce NOCTUTHE NNaBHo npunsrase
(cpurypa 8).

Apantep 3a cneuvanHi npoLeaypy 3a NpecnyluBaHe Ha Manku NPOCTPAHCTBA (BK/KYEH B KyTUATA):
VI3non3saiiTe afanTepa 3a crewuuaHy NPOLEAYPU NP AeLa WK NAUMEHT C HUCKO TENECHO TErNO 1 3a NPECAYLUBAHE Ha TPYAHOAOCTBMHY MecTa
KaTo Npi OLLEHKA Ha KapOTULHMTE apTepun. MpuKpeneTe agianTepa KbM rphjHis HAkpaitHYK, KaTo ro NpuTICHeTe Bbpxy Auacparmara (durypa 9).

MoyucTaaHe, Ae3nHGEKLMA U CbXpaHeHue:

ToyvCTBaITE MEXY NPErneauTe, KATo M3N0N3BaTe Kbpnnyka cbe 70% U30NponusoB aNkoXos Wi eHOKpaTHa KbpNniKa ChC CanyH 1 BOAa.
Pa3tBop ¢ 2% HaTpues XUNoXIOpUT MOXE /A Ce M3Mon3sa 3a Ae3MH(EKLVS Ha BaLLMSA CTETOCKON, HO TPLOUTE MOXE Aa Ce 06€3LBETAT Npu
W3naraHe Ha HaTpUeBNs XMNoXmopuT.

Mogy/TbT Ha MpbCTeHa v vadparmara, aaantepsT 3a " Te MOXe [ia Ce MPeMAXBaT 3a noYncTBaxe. Ysepere
C€, Y€ BCVYKI HaCTVt M MOBBPXHOCTM Ca CYXi, MPE/V A1a rvi CrI06UTE OTHOBO. 3a Aa MPEMAXHETE HayLUHULWTE OT CRYLIANKWTE, U3AbpNaitTe
cunHo (churypa 10). 3a i NPUKPENUTE HAyLUHULWTE, HATUCHETE MaTkaTa CTPaHa CWIHO KbM TPbGATa 3a YX0, OKATO LUPaKHE ULANO0 Ha MACTO
(churypa 11). 3a Aa NpenOTBPATUTE HAPAHABAHWS HA YLLHUTE KaHaM, Ce YBEPETE, Ye HaylHULMTE ca A06pe NPUAeNnHam KbM CRyLLankuTe,
Npeav a rv nocTasuTe B yLUUTE CHl.

3a 1a NpeoTBpaTUTE NOBPEXAAHE HA , HE: moTansiTe B KaKBaTo 11 a 6UN0 TEYHOCT, He ro NOANAraiTe Ha HUKaKBY
npoLieck no W He To Ct ViTe Ny EKCTPEMHO BUCOKM TEMNEPaTypu. 3a i NPEOTBPATHTE OLIBETABAHETO Ha TPBOUTE

Ha CTETOCKONa, U30SIrBAIATE KOHTAKT ¢ MapKkepi, XapTys WK ApYTY Neyatky Matepuani. loGpe e Aa Hocute
CTETOCKONA BbPXY KaTa Ci, KOraTo € Bb3MOXHO.

n : I3xBbpnsiTe Ta B CHOTBETCTBME C per Te/! ITe npasuna.

Mporpama 3a o6cnyxBaHe W rapaHuys Ha creTockonute Littmann: fapaHuwsTa Ha ctetockona Littmann Master Cardiology no otHowwerme
Ha AepeKTY, CBbP3AHN C MaTepUauTE v U3paboTKara, e Cenem (7) romuHu. B pamkuTe Ha rapaHUnoHHVS NepUoz PEMOHTHTE Le Gbaat
W3BBPLLIBAHY GE3NNATHO CNIE BPbLLAHE Ha CTETOCKONA Ha 3M, C U3KITI0YEHIe Ha Cy4awTe, P KOWTO € HanvLie 3n0ynoTpe6a i cnyyaitHa
nospeza. 3a o6cnyxeate v peMoHT B CALLL nocetete www.litmann.com/service unm ce o6ageTe Ha Homep 1-800-292-6298. Ako ce Hammpate
n3sbH CALLL noceTete www.littmann.com, 3a ia 0TKpUETe JaHHuTe 38 KOHTAKT Ha MECTHIA oduc Ha 3M.

3a noseye uHopMaLums nocetete www.litmann.com.
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Prirucnik za korisnike stetoskopa 3M™ Littmann® Master Cardiology™

Namena: Stetoskop 3M™ Littmann® Master Cardiology™ je predviden za upotrebu od strane zdravstvenih radnika samo u medicinske
dijagnosticke svrhe. MoZe se koristiti za auskultaciju zvukova srca, pluca i drugih tela.

Prijavite ozbiljan incident koji se dogodio u vezi sa uredajem 3M lokalnom nadleznom telu (EU) ili lokalnom regulatornom telu.

Uputstvo za upotrebu (vidi slike pp. 1):
o Postavite stetoskop u svoje usi: Vrhovi za usi treba da budu usmereni prema napred (slika 1).
* Podesite zatezanje sluSalica za udobnost i kvalitet zvuka: Razdvojite cevcice za usi (slika 2) ili ih stisnite zajedno (slika 3).
o Slusajte niske i zvuke visoke frekvencije pomocu ,,Littmann* podesivu dijafragmu:
o Da bi se naglasili zvukovi nize frekvencije, koristite lagani pritisak prema pacijentu (slika 4).
o Da bi se naglasili zvukovi vise frekvencije, koristite Cvrst pritisak prema pacijentu (slika 5).

Uklanjanje dijafragme:
Uklonite dvodelni sklop oboda / dijafragme tako $to Cete skinuti ivicu sa dela za grudi. Zatim uklonite dijafragmu sa oboda.

Montaza podesive dijafragme:

Postavite obod na dijafragmu pocevsi od oboda postavlienog iznad Citljive strane dijafragme i umetnite ivicu dijafragme u obod (slika 6). Zatim
pricurstite sklop oboda / dijafragme na deo za grudi laganim okretanjem oboda oko i preko ivice dela za grudi koriste¢i oba palca (slika 7). Vizuelno
pregledajte fleksibilnu ivicu dijafragme tamo gde se spaja sa obodom i prilagodite prema potrebi kako bi se postiglo nesmetano uklapanje (slika 8).

Adapter za posebne postupke za auskultaciju na malom mestu (ukljucen u pakovanje):

Koristite adapter za posebne postupke za pedijatrijske ili tanke pacijente i za auskultaciju na tesko pristupacnim mestima, kao $to je pregled
Karotide. Pricvrstite adapter na deo za grudi pritiskajuci ga preko dijafragme (slika 9).

Ciscenie, dezinfekcija i skladistenje:

Cistite izmedu pregleda icom od 70% izopropilnog alkohola i icom za j upotrebu sa sapunom i vodom. Rastvor

2% izbeljivaca moze da se Koristi za dezinfekciju vaseg stetoskopa; medutim, cevéice mogu da promene boje nakon izlaganja izbeljivacima.

Sklop oboda/ dijafragme, adapter za posebne postupke i vrhovi za usi mogu se skinuti zbog Ciscenja. Osigurajte da su svi delovi i povrsine suve pre
ponovnog sastavljanja. Da biste vrhove za usi iz slusalica, cvrsto povucite (lika 10). Da biste pricvrstili vrhove za usi, malu stranu gurnite ¢vrsto na
cevcicu za uvo dok ne sedne u potpunosti na svoje mesto (slika 11). Kako biste sprecili ozlede usnog kanala, proverite da i su vrhovi za usi cvrsto
pricvrsceni na slusalice pre nego $to ih stavite u usi.

Da biste sprecili ostecenje stetoskopa, nemojte da: uronite svoj stetoskop u bilo kakvu tecnost, izlazZite stetoskop nikakvom postupku sterilizacije

ili Cuvate na jakoj vrucini. Da biste sprecili mrije na stetoskopskim cevima, i jte kontakt sa markerima, novi ili drugim
Stampanim materijalom. Dobra je praksa da nosite stetoskop preko okovratnika kad god je to moguce.

Odlaganje: OdloZite sadrZaj / posudu u skladu sa lokalnim / regionalnim / nacionalnim / medunarodnim propisima.

Program servisiranja i garancije stetoskopa ,Littmann*: Za stetoskop , Littmann Master Cardiology“ vazi garancija za bilo kakve nedostatke -
u materijalu i izradi u trajanju od sedam (7) godina. Tokom vaZenja garancije, popravke Ce se vrsiti bez naknada po vracanju stetoskopa kompaniji
3M, osim u slucajevima o€igledne zloupotrebe ili slucajnih ostecenja. Za servis i popravak u SAD, idite na www.littmann.com/service ili nazovite
1-800-292-6298. Ako se nalazite izvan SAD, idite na www.littmann.com za kontakt informacije vase lokalne kancelarije kompanije 3M.

Za viSe informacija idite na www.littmann.com.
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3M™ Littmann® Master Cardiology™ Stetoskop Kullanim Kilavuzu

Kullanim Amact: 3V™ Littmann® Master Cardiology™ Stetoskop, saglik uzmanlar tarafindan sadece tibbi tani prosediirlerinde kullanim
amaciyla tasarlanmistir. Kalbin, akcigerin ve diger viicut seslerinin dinlenmesi igin kullanilabilir.

Liitfen cihazla ilgili olarak meydana gelen ciddi bir vakayi 3M’e ve yerel yetkili makamlara (AB) veya yerel diizenleyici kuruma bildirin.

Kullamim Talimatlari (Sekillere bakin pp. 1):
o Stetoskopu Kulaklanimiza Yerlestirin: Kulaklik uglari, burnunuzu gosterecek sekilde durmalidir (Sekil 1).

 Rahatlik ve Ses Kalitesi icin Kulaklik Setinin Gerginligini Ayarlayin: Kulaklik borularini cekerek ayirin (Sekil 2) veya birbirine dogru iterek
sikistirn (Sekil 3).

o Littmann Ayarlanabilir Diyaframlar ile Diisiik ve Yiiksek Frekansh Sesleri Dinleyin:
o Disiik frekansli sesleri vurgulamak icin hastaya hafif bir baski uygulayin (Sekil 4).
o Yilksek frekansli sesleri vurgulamak icin hastaya sert bir baski uygulaym (Sekil 5).

Diyaframin Gikariimast:
Dinleme caninin kenarindan gemberi kay iki parcali cember/diy fiizenedini ¢ikarin. Daha sonra cemberden diyaframi cikarin.

Ayarlanabilir Diyaframin Montaji:

Diyaframin okunakli tarafinin iistiine yerlestirilmis cemberd ve diyaf kenarini gemberin icine gegirerek cemberi diyaframin
lizerine yerlestirin (Sekil 6). Ardindan, her iki bas parmagnizi kullanarak, cemberi dinleme caninin kenarindan yavasca yuvarlayarak cember/
diyafram tertibatini dinleme canina takin (Sekil 7). Diyaframin esnek olan kenarinin gember ile birlestidi yeri gorsel olarak inceleyin ve diizgiin
sekilde yerlesmesi icin gereken sekilde ayarlayin (Sekil 8).

Kiigiik Alanin Dinlenmesi igin Ozel Prosediir Adaptoril (kutuya dahil edilmigtir):
Pediyatrik veya zayif hastalar igin ve karotid degerlendirmesi gibi zor alanlarin dinlenmesi igin Ozel Prosediir Adaptériinii kullanin. Adaptorii
diyaframin {izerine bastirarak dinleme canina takin (Sekil 9).

Temizlik, Dezenfeksiyon ve Saklama:

Her muayeneden sonra %70 izopropil alkollii mendil veya sabun ve su iceren tek kullanimlik mendil kullanarak temizleyin. Stetoskopunuzu
dezenfekte etmek icin %2'lik camasir suyu iceren bir ¢ozelti kullanilabilir; ancak camasir suyu iceren ¢ozeltiye maruz kaldiktan sonra hortumun
rengi solabilir.

Cember/diyafram tertibati, 6zel prosediir adaptori ve kulaklik ular, temizlik amaciyla cikarilabilir. Yeniden monte etmeden dnce tiim parcalarin
ve yiizeylerin kuru oldugundan emin olun. Kulaklik uclarini kulaklik setinden ikarmak icin, sikica cekin (Sekil 10). Kulaklik uclarini takmak

icin, tamamen yerine oturana kadar kdigtik tarafi kulaklik borusuna sikica bastirin (Sekil 11). Kulak kanalinin zarar grmesini engellemek icin,
kulaklariniza yerlestirmeden once kulaklik uclarinin kulaklik setine saglam bir sekilde takili oldugundan emin olun.

Stetoskop hasarini onlemek icin stetoskopunuzu herhangi bir siviya daldirmayin, stetoskopunuzu herhangi bir sterilizasyon islemine tabi tutmayin
veya asin sicak ortamda saklamayin. Stetoskop hortumunun lekelenmesini 6nlemek icin hortumu tiikenmez kalemler, kegeli kalemler, gazete
kagrtlari veya diger basill malzemelere temas ettirmekten kaginin. Stetoskopunuzu miimkiinse yakaniza takmaniz iyi bir uygulamadr.

Atma: icerigi/kabi yerel/bolg dil qore atin.

Littmann Stetoskop Servis ve Garanti Programi: Littmann Master Cardiology stetoskop, malzeme ve isgilik kusurlarina karg! yedi (7)

yil garantilidir. Garanti siiresi iinde, gozle goriinen kétiiye kullanim veya kazara meydana gelen hasarlar haricinde, stetoskop 3M'e iade
edildikten sonra onanmlar ticretsiz olarak yapilacaktir. ABD'de servis ve onarim icin liitfen www.littmann.com/service adresini ziyaret edin veya
1-800-292-6298'i arayin. ABD disindaysaniz liitfen yerel 3M ofisinizin irtibat bilgileri icin www.littmann.com adresini ziyaret edin.

Daha fazla bilgi icin www.littmann.com adresini ziyaret edin.
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Manuali i pérdorimit i stetoskopit 3M™ Littmann® Master Cardiology™

Qéllimi i pérdorimit: Stetoskopi 3V™ Littmann® Master Cardiology™ éshté prodhuar pér pérdorim nga profesionistét e kujdesit shéndetésor
vetém pér géllime diagnostikimi mjekésor. Ai mund té pérdoret pér dégjimin e zemrés, mushkeérive dhe tingujve té tjeré té trupit.
Ju lutemi raportoni te 3M dhe autoriteti kompetent vendor (BE) ose autoriteti rregullator vendor ¢do incident té réndé t& ndodhur né lidhje
me pajisien.
Udhézimet e pérdorimit (shikoni figurat pp. 1):
« Vendoseni stetoskopin né veshé: Majat pér veshét duhet té jené té drejtuara pérpara drejt hundés suaj (Figura 1).
* Rregulloni tendosjen e pjesés sé kokés pér komoditet dhe cilési té tingullit: Hapini tubat e veshéve (Figura 2) ose shtypini bashke (Figura 3).
 Dégjimi i tingujve me frekuence té ulét dhe té larté me diafragmén e sintonizueshme té Littmann:
o Pérté dégjuar tingujt me frekuencé té ulét, ushtroni trysni té lehté kundrejt pacientit (Figura 4).
o Pérté dégjuar tingujt me frekuencé té larté, ushtroni trysni té forté kundrejt pacientit (Figura 5).

Hegja e diafragmés:
Higni kornizén me dy pjesé/grupin e diafragmés duke rrotulluar kornizén jashté kéndit té

Egji ME pas higni di én nga korniza.

Montimi i diafragmés sé sintonizueshme:

Vendosni kornizén mbi diafragmé duke filluar me kornizén e pozicionuar mbi anén e lexueshme té diafragmés dhe duke futur anén e diafragmés
né kornizé (Figura 6). Mé pas bashkoni kornizén/grupin e diafragmés me dégiji duke rrotulluar me ngadalé kornizén rrotull dhe mbi anén

e dégjimores duke pérdorur té dy gishtat e médhen; (Figura 7). Inspektoni nga ana vizuale anén fleksibél té diafragmés ku ajo takohet me kornizén
dhe rregullojeni sipas nevojés pér té arritur njé pérshtatje té miré (Figura 8).

Pérshtatési pér procedura speciale pér dégjim né hapésira té vogla (i pérfshiré né kuti):
Pérdoreni pérshtatésin pér procedura speciale pér pacientét pediatriké ose té dobét dhe pér dégjim né vende t€ véshtira si p.sh. vierésimi i arteries
karotide. Vendoseni pérshtatésin te dégjimorja duke e shtypur mbi diafragmé (Figura 9).

Pastrimi, dezinfektimi dhe ruajtja:
Pastroni mes ekzaminimeve duke pérdorur njé peceté me 70% alkool izopropil ose peceté njépérdoriméshe me sapun dhe ujé. Mund té pérdoret
njé solucion me 2% klor pér t dezinfektuar stetoskopin; por tubi mund t& ¢ngjyroset pas ekspozimit ndaj klorit.

Korniza/grupi i diafragmeés, pérshtatési pér procedura speciale dhe majat pér veshét mund t€ higen pér pastrim. Sigurohuni gé té gjitha pjesét dhe
sipérfaqet t€ jené té thata pérpara rimontimit. Pér té hequr majat pér veshét nga pjesa e kokés, térhigini lehté (Figura 10). Pér té vendosur majat
pér veshét, shtyni anén e vogél fort né tubin e veshit derisa té ngecé plotésisht né vend (Figura 11). Pér té parandaluar léndimet e kanalit té veshit,
sigurohuni qé majat pér veshét té jené té bashkuara miré me pjesén e kokés pérpara se t'i fusni né veshé.

Pér & parandaluar démtimin e stetoskopit, mos e zhysni stetoskopin né Iéngje, mos aplikoni procese sterilizimi mbi stetoskop, ose mos e ruani né
nxehtési ekstreme. Pér té parandaluar njollosjen e tubit té stetoskopit, shmangni kontaktin me stilolapsa, marker, letra gazete ose materiale té tjera
18 shtypura. Eshté praktiké e miré q& ta mbani stetoskopin mbi jaké sa heré &shté e mundur.

Hedhja: Hidheni pérmbaijtjen/kutiné né pérputhje me rregulloret vendase/raj érkombétare.
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Programi i servisit dhe garancisé sé stetoskopéve Littmann: Stetoskopi Littmann Master Cardiology ka garanci kundér cdo defekti material dhe
né punim pér njé periudhé prej shtaté (7) vjetésh. Brenda periudhés sé garancisé, mund té béhen riparime pa pagesé pas kthimit té stetoskopit te
3M, pérveg rasteve té abuzimeve té qarta apo démtimeve aksidentale. Pér servis dhe riparim né SHBA, ju lutemi vizitoni www.littmann.com/service
ose telefononi numrin 1-800-292-6298. Nése jeni jashté SHBA-s, ju lutemi vizitoni www.littmann.com pér informacionin e kontaktit té zyrés suaj
lokale t& 3M.

Pér mé shumé informacion, vizitoni www.littmann.com.

Crerockon 3M™ Littmann® Master Cardiology™ YnatcTeo 3a kopucTetbe

HameHa: Crerockonor 3M™ Littmann® Master Cardiology™ e HameHeT 3a ynoTpe6a of CTpaHa Ha 3paBCTBEHY PaGOTHHLM CaMO
32 MEAVILMHCK JMjarHoCT4Ky Lienn. MoXe fja ce KOpCTY 3a ayCKyTaLuja Ha 3ByLWt Ha CpUETO, GenuTe ApoGOBM 1 ApYTY TENECHN 3BYLM.

Be monume 0 3M 1 A0 NlokanHaTa HaanexHa Bnact (EY) wv iokanHara perynatopHa act Aa npujasuTe ako AOLUO 10 CEPHO3EH MHLWAEHT
1pY yrioTpe6a Ha ypeaor.

YnartcrBa 3a ynotpe6a (Bvay rv cnmkute pp. 1):

 Crasere ro Bo ywmte: CrywankuTe Tpe6a a ce Haco4eHIn HaHanpas ko HocoT (Cnmka 1).

 MlpunarogieTe ja 3aTerHaTocTa Ha Cylankure 3a aa poduere " 3BYK: Pasp; Te rv cnywankure (Cavka 2) um
npubmuxerte (Cauka 3).

* Cnywajre rv 3ByLuTe CO HUCKA M BUCOKA (hpeKBeHLMja Co NpunaroAnMBuTe Memopatu Ha Littman:
o 3a /1a I HarnacvTe 3ByLMTe CO NOHUCKA (DPEKBEHLja, NOCNaG MPUTVCHETE BP3 TENOTO Ha NaLveHToT (Camka 4).
o 3a /1a I HarnacvTe 3ByLMTE CO MOBUCOKA (DPEKBEHLIV}A, MOjaKo NPUTHCHETE B3 TENOTO Ha NaLveHToT (CAmka 5).

Bapere Ha memOpaHara:
QOTCTpaHETE 1o CKIIONOT HA MPCTEHOT/MEMGPAHATa CO OABPTYBAKbE Ha MPCTEHOT O, MUKPOGOHOT. MToT0a M3BAAETE ja MEMOPaHATA O MPCTEHOT.

CKnonyBalbe Ha npunarognueata MeMﬁpaua:

CTaBeTe ro NPCTEHOT Ha MEMGPAHATa CO Toa LUITO Ke 3an04HETE CO MPCTEHOT MOCTABEH Hajj CakataHa CTpaHa Ha MemGpaHaTa it BMETHyBaju
r0 pa6oT Ha Mem6panara Bo npcTeHoT (Cavka 6). MoToa 3akayeTe ro CKNOMoT Ha NPCTEHOT Ha G TaKa LUTO noneka
Ke ro 3aBpTyBaTe NPCTEHOT BP3 PAGOT Ha MMKPOGOHOT KOPUCTE]KM I ABATA NaILy (CAIMKA 7). BUayenHo npoBepeTe ro (neKcUonHUOT paé
Ha MeMGpaHaTa, Kaje LT ro A0NMPa MPCTEHOT W MPUNarofieTe ja ako e NoTPe6Ho 3a ia Guae NPaBIiIHO MOCTaBeHa (CNMKa 8).

Apantep 3a cneuvjanHa aycKynTauvja Ha Manu MecTa (BKy4eHo BO NaKyBarbeTo):
KopucTeTe ro aganTepoT 3a Crieuvjaiin npoLeaypy 3a NEAVJaTPUCKV M Mai NALMERTH 1 3a ayCKYNTaLuja Ha TELUK OKaLwK, Ha npumep,
KapoTiAHa NpoLieHKa. MpvkayeTe ro afanTepoT Ha MUKPOOHOT Taka LUTO Ke ro MpuTUcHeTe Bp3 MemGpanaTa (Cnvka 9).

Yuctere, Ae3vHeKumja U cKnagupare:

o cexoj npersief MCYUCTETE ro CTETOCKOMOT KOPUCTE]KM MapamuLia co 70% U30nporvA aIKoXoN Wi €O MapamyLia 3a eAHOKpaTHa ynotpeGa
€0 canyH v Boga. Moxe fa ce Kopuctit 2% XWaporeH 3a e3nHeKLvja Ha BaLWMOT CTETOCKOM; MEryToa, MOXHO e LEBKITE Aa ja uary6ar Gojata
110 yNOTPeGa Ha XUAPOreH.
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CKnonoT npcTe/Mem6para, afianTepor 3a CreLvjaHa ayckynTaLuja v CRyLIankuTe MoXe Aa Ce 3Bajar 3a Aa ce vcuncar. Ocuryperte ce

[ieKa cuTe AenoBu v NOBPLUMHIN Ce CYBU NPeZ NOBTOPHO CK! 3a pa rn u3sap| Te, NOBAEYETE M1 NOCUAHO (cnmka 10). 3a ga
TV NpUKauwTe CRyLLANKWTE, LUBPCTO NPUTUCHETE ja MasiaTa CTpaHa Ha KpajoT Ha LieBKaTa 0fieKa LIeNocHo He Be3e Ha cB0eTo MecTo (Cavka 11).
3a 1 CnpeymTe OLUTETYBAHE HA YLUHUOT KaHal, 0CUrypeTe Ce Jieka CyLIankuTe Ce LiBPCTO NOCTABEHN Ha LEBKITE NPEA A M CTaBUTe BO YLLWTE.

3a /1 CnpeywITe OLUTETYBAME Ha CTETOCKONOT, He NOTOMYBA|TE 10 BO HUEAHA TEYHOCT, HE U3NIOXKYBAJTE rO Ha HUEAEH MPOLIEC Ha CTEpUIM3aLMa

W He YyBajTe ro Ha eKCTPEMHa TOMMKA. 3a fia cripeuuTe 060jyBarbe Ha LiEBKWTE Ha CTETOCKOMOT, U3GErHYBA|TE KOHTAKT CO MEHKana, MapKepH,
BECHULV N Jipyr nevaTeH matepujan. JloGpa npakTuKa e 12 ro HOCUTE BALLMOT CTETOCKOM OKONY BPaTOT KOra e MOXHO.

dpnarbe: Opnete ro ypeLoT/nakyBareTo BO COrNACHOCT CO pervoHanHuTe/} ie/mer ITe perynarvam.

Mporpama 3a cepsuc 1 rapaxumja 3a cTeTockonot Ha Littmann: Cretockonor Littmann Master Cardiology uma rapativja 3a kaxksu 6uno
JieheTy Ha MaTepujanoT v uapaboTkara BO Nepuop 0 CeAyM (7) rofuHu. Bo rapaHTHIOT Nepuog, Kora CTETOCKONOT Ke 6upe BpateH Bo 3M,
TIoNpaBKyTe Ke ce BpLLAT Ge3 HaZOMECT, 0CBEH BO CAy4ayt Ha 04NTTIEAHa 3M0YM0TPEGa WM HEHAMEPHO OLUTETYBAE. 3a CEPBUCHParbE 1 MOMpaBKa
B0 CAJL, nocetete ja Be6-cTpaHmuata www.litmann.com/service unu jasere ce Ha 1-800-292-6298. Ako cTe Haugop of CALL noceTeTe ja Be6-
CcTpaxuuara www.littmann.com 3a aa HajaeTe KOHTaKT MHopmaLmn 3a kaHuenapuja Ha 3M Bo Balua 6113uHa.

3a noBeke UHopMmALVK, oceTeTe ja BeO-CTpaHuLata www.litmann.com.
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